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 Response Via : Initial Calibration

 Calibration Files
 0.1 =BN036923.D  0.2 =BN036924.D  0.4 =BN036925.D  0.8 =BN036926.D  1.6 =BN036927.D  3.2 =BN036928.D  5.0 =BN036929.D

       Compound            0.1   0.2   0.4   0.8   1.6   3.2   5.0   Avg      %RSD
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

 1) I   1,4‐Dichlorobenzen... ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 2)     1,4‐Dioxane       0.452 0.489 0.551 0.506 0.537 0.489 0.465 0.498    7.23 
 3)     n‐Nitrosodimet... 0.903 0.998 1.010 0.957 1.034 0.952 0.918 0.967    5.01 
 4) S   2‐Fluorophenol    1.050 1.056 1.118 0.946 1.040 0.982 0.970 1.023    5.86 
 5) S   Phenol‐d6         1.270 1.237 1.337 1.151 1.294 1.255 1.272 1.259    4.57 
 6)     bis(2‐Chloroet... 1.174 1.123 1.170 1.139 1.240 1.162 1.162 1.167    3.17 

 7) I   Naphthalene‐d8        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 8) S   Nitrobenzene‐d5   0.400 0.401 0.411 0.404 0.446 0.432 0.436 0.418    4.52 
 9)     Naphthalene       1.155 1.147 1.155 1.132 1.225 1.170 1.165 1.164    2.56 
10)     Hexachlorobuta... 0.260 0.250 0.253 0.249 0.262 0.248 0.240 0.252    2.99 
11) SURR2‐Methylnaphth... 0.540 0.532 0.541 0.543 0.596 0.575 0.589 0.559    4.75 
12)     2‐Methylnaphth... 0.716 0.713 0.719 0.735 0.804 0.782 0.798 0.753    5.41 

13) I   Acenaphthene‐d10      ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
14) S   2,4,6‐Tribromo... 0.156 0.173 0.177 0.175 0.187 0.184 0.196 0.178    7.18 
15) S   2‐Fluorobiphenyl  1.877 1.975 2.055 1.690 2.023 1.986 1.928 1.933    6.32 
16)     Acenaphthylene    1.876 1.850 1.907 1.884 2.067 2.035 2.066 1.955    4.93 
17)     Acenaphthene      1.264 1.270 1.275 1.248 1.333 1.295 1.305 1.284    2.22 
18)     Fluorene          1.604 1.612 1.624 1.658 1.788 1.720 1.752 1.680    4.39 

19) I   Phenanthrene‐d10      ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
20)     4,6‐Dinitro‐2‐...       0.083 0.090 0.096 0.113 0.120 0.134 0.106   18.55 
21)     4‐Bromophenyl‐... 0.260 0.263 0.262 0.260 0.282 0.272 0.270 0.267    3.11 
22)     Hexachlorobenzene 0.301 0.289 0.300 0.280 0.303 0.293 0.282 0.293    3.18 
23)     Atrazine          0.193 0.198 0.199 0.217 0.227 0.226 0.248 0.215    9.20 
24)     Pentachlorophenol 0.160 0.136 0.144 0.145 0.163 0.168 0.181 0.157   10.06 
25)     Phenanthrene      1.309 1.274 1.299 1.280 1.387 1.346 1.347 1.320    3.13 
26)     Anthracene        1.131 1.108 1.147 1.138 1.275 1.261 1.299 1.194    6.74 
27) SURRFluoranthene‐d10  0.993 1.004 0.991 1.016 1.087 1.053 1.115 1.037    4.74 
28)     Fluoranthene      1.387 1.380 1.399 1.471 1.578 1.530 1.613 1.480    6.46 

29) I   Chrysene‐d12          ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
30)     Pyrene            1.919 1.942 1.958 1.802 2.073 1.969 1.823 1.927    4.77 
31) S   Terphenyl‐d14     0.974 0.942 0.946 0.893 1.005 0.952 0.897 0.944    4.22 
32)     Benzo(a)anthra... 1.402 1.407 1.429 1.422 1.583 1.509 1.561 1.473    5.19 
33)     Chrysene          1.517 1.576 1.637 1.582 1.700 1.572 1.536 1.589    3.91 
34)     Bis(2‐ethylhex... 0.949 0.847 0.834 0.784 0.804 0.782 0.866 0.838    6.96 

35) I   Perylene‐d12          ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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36)     Indeno(1,2,3‐c... 1.595 1.571 1.712 1.503 1.720 1.724 1.609 1.634    5.29 
37)     Benzo(b)fluora... 1.580 1.552 1.634 1.628 1.796 1.758 1.825 1.682    6.50 
38)     Benzo(k)fluora... 1.601 1.569 1.648 1.641 1.812 1.784 1.785 1.691    5.89 
39) C   Benzo(a)pyrene    1.315 1.301 1.361 1.315 1.463 1.447 1.477 1.383    5.57 
40)     Dibenzo(a,h)an... 1.229 1.241 1.349 1.176 1.357 1.379 1.268 1.286    5.96 
41)     Benzo(g,h,i)pe... 1.459 1.405 1.515 1.305 1.495 1.470 1.339 1.427    5.61 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(#) = Out of Range
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