
                                        Response Factor Report ECD7
 
  Method Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_D\Method\
  Method File : PD012419CLP.M                                       
  Title     : GC Extractables
  Last Update  : Fri Jan 25 02:26:49 2019
  Response Via : Initial Calibration
 
  Calibration Files
  3      =PD051200.D   1      =PD051198.D   2      =PD051199.D
  4      =PD051201.D   5      =PD051202.D
 
         Compound              3     1     2     4     5     Avg       %RSD
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  1) SA  Tetrachloro‐m‐xylene  1.445 1.509 1.473 1.444 1.429 1.460 E6  2.17 
  2) A   alpha‐BHC                                           0.000    ‐1.00 
  3) MA  gamma‐BHC (Lindane)                                 0.000    ‐1.00 
  4) MA  Heptachlor                                          0.000    ‐1.00 
  5) MB  Aldrin                                              0.000    ‐1.00 
  6) B   beta‐BHC                                            0.000    ‐1.00 
  7) B   delta‐BHC                                           0.000    ‐1.00 
  8) B   Heptachlor epoxide                                  0.000    ‐1.00 
  9) A   Endosulfan I                                        0.000    ‐1.00 
 10) B   trans‐Chlordane                                     0.000    ‐1.00 
 11) B   cis‐Chlordane                                       0.000    ‐1.00 
 12) B   4,4'‐DDE                                            0.000    ‐1.00 
 13) MA  Dieldrin                                            0.000    ‐1.00 
 14) MA  Endrin                                              0.000    ‐1.00 
 15) B   Endosulfan II                                       0.000    ‐1.00 
 16) A   4,4'‐DDD                                            0.000    ‐1.00 
 17) MA  4,4'‐DDT                                            0.000    ‐1.00 
 18) B   Endrin aldehyde                                     0.000    ‐1.00 
 19) B   Endosulfan Sulfate                                  0.000    ‐1.00 
 20) A   Methoxychlor                                        0.000    ‐1.00 
 21) B   Endrin ketone                                       0.000    ‐1.00 
 22)     Toxaphene‐1           1.250 1.235 1.217 1.252 1.253 1.241 E4  1.24 
 23)     Toxaphene‐2           2.119 2.141 2.042 2.115 2.243 2.132 E4  3.41 
 24)     Toxaphene‐3           3.572 3.317 3.480 3.720 3.763 3.570 E4  5.08 
 25)     Toxaphene‐4           3.606 3.396 3.435 3.792 3.947 3.635 E4  6.45 
 26)     Toxaphene‐5           4.130 3.929 4.101 4.261 4.323 4.149 E4  3.69 
 27) SA  Decachlorobiphenyl    1.241 1.417 1.339 1.173 1.115 1.257 E6  9.74 
 
Signal #2  Calibration Files
  3      =PD051200.D   1      =PD051198.D   2      =PD051199.D
  4      =PD051201.D   5      =PD051202.D
 
         Compound              3     1     2     4     5     Avg       %RSD
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  1) SA  Tetrachloro‐m‐xylene  2.955 3.300 3.198 2.800 2.562 2.963 E7 10.08 
  2) A   alpha‐BHC                                           0.000    ‐1.00 
  3) MA  gamma‐BHC (Lindane)                                 0.000    ‐1.00 
  4) MA  Heptachlor                                          0.000    ‐1.00 
  5) MB  Aldrin                                              0.000    ‐1.00 
  6) B   beta‐BHC                                            0.000    ‐1.00 
  7) B   delta‐BHC                                           0.000    ‐1.00 
  8) B   Heptachlor epoxide                                  0.000    ‐1.00 
  9) A   Endosulfan I                                        0.000    ‐1.00 
 10) B   trans‐Chlordane                                     0.000    ‐1.00 
 11) B   cis‐Chlordane                                       0.000    ‐1.00 
 12) B   4,4'‐DDE                                            0.000    ‐1.00 
 13) MA  Dieldrin                                            0.000    ‐1.00 
 14) MA  Endrin                                              0.000    ‐1.00 
 15) B   Endosulfan II                                       0.000    ‐1.00 
 16) A   4,4'‐DDD                                            0.000    ‐1.00 
 17) MA  4,4'‐DDT                                            0.000    ‐1.00 
 18) B   Endrin aldehyde                                     0.000    ‐1.00 
 19) B   Endosulfan Sulfate                                  0.000    ‐1.00 
 20) A   Methoxychlor                                        0.000    ‐1.00 
 21) B   Endrin ketone                                       0.000    ‐1.00 
 22)     Toxaphene‐1           1.461 1.630 1.523 1.327 1.226 1.433 E5 11.13 
 23)     Toxaphene‐2           2.669 2.997 2.838 2.545 2.416 2.693 E5  8.55 
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  Method Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_D\Method\
  Method File : PD012419CLP.M                                       
  Title     : GC Extractables
  Last Update  : Fri Jan 25 02:26:49 2019
  Response Via : Initial Calibration
 
  Calibration Files
  3      =PD051200.D   1      =PD051198.D   2      =PD051199.D
  4      =PD051201.D   5      =PD051202.D
 
         Compound              3     1     2     4     5     Avg       %RSD
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 24)     Toxaphene‐3           2.271 2.564 2.466 2.165 2.032 2.300 E5  9.43 
 25)     Toxaphene‐4           6.328 7.000 6.770 6.085 5.738 6.384 E5  7.98 
 26)     Toxaphene‐5           2.680 2.995 2.811 2.520 2.347 2.671 E5  9.41 
 27) SA  Decachlorobiphenyl    1.915 2.227 2.094 1.756 1.584 1.915 E7 13.41 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 (#) = Out of Range
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