
                                        Quantitation Report    (QT Reviewed)
 
  Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_L\Data\PL110923\
  Data File : PL086541.D                                          
  Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch  Signal #2: ECD2B.ch
  Acq On    : 08 Nov 2023  15:53
  Operator  : AR\AJ
  Sample    : TOXAPH401
  Misc      :  
  ALS Vial  : 7   Sample Multiplier: 1
 
  Integration File signal 1: autoint1.e
  Integration File signal 2: autoint2.e
  Quant Time: Nov 08 20:59:35 2023
  Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_L\methods\PL110923CLP.M
  Quant Title  : GC Extractables
  QLast Update : Wed Nov 08 20:59:29 2023
  Response via : Initial Calibration
  Integrator: ChemStation
 
  Volume Inj.     : 1 µl
  Signal #1 Phase : ZB‐MR2            Signal #2 Phase: ZB‐MR1
  Signal #1 Info  : 30M x 0.32mm x0.2 Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.50µm
 
        Compound         RT#1      RT#2    Resp#1   Resp#2   ng/ml    ng/ml
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   System Monitoring Compounds
 1) SA  Tetrachlo...    3.352     2.618   144.4E6 43252516   41.353    41.587  
27) SA  Decachlor...    8.853     7.768   246.0E6  112.3E6   79.983    79.758  
 
   Target Compounds
22)     Toxaphene‐1     6.052     5.162  98567399 19295469 4216.952  3529.031  
23)     Toxaphene‐2     6.875     5.522   398.8E6 26690057 4307.685  4008.209  
24)     Toxaphene‐3     6.963     6.563   294.1E6  151.8E6 4383.731  4365.863  
25)     Toxaphene‐4     7.062     6.876   169.0E6  101.0E6 4295.472  4322.487  
26)     Toxaphene‐5     7.749     7.011   209.4E6 60253389 4307.916  4577.678  
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
  (f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25%  (m)=manual int.
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