
                                        Response Factor Report ecd_o
 
  Method Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\methods\
  Method File : PO040323.M                                          
  Title     : GC EXTRACTABLES
  Last Update  : Tue Apr 04 04:50:37 2023
  Response Via : Initial Calibration
 
  Calibration Files
  500    =PO093742.D   1000   =PO093740.D   750    =PO093741.D
  250    =PO093743.D   50     =PO093744.D
 
         Compound              500   1000  750   250   50    Avg       %RSD
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  1) SA  Tetrachloro‐m‐xylene  3.985 3.831 3.883 3.984 3.672 3.871 E6  3.35 
  2) SA  Decachlorobiphenyl    2.436 2.244 2.319 2.453 2.033 2.297 E6  7.44 
  3) L1  AR‐1016‐1                                           0.000    ‐1.00 
  4) L1  AR‐1016‐2                                           0.000    ‐1.00 
  5) L1  AR‐1016‐3                                           0.000    ‐1.00 
  6) L1  AR‐1016‐4                                           0.000    ‐1.00 
  7) L1  AR‐1016‐5                                           0.000    ‐1.00 
  8) L2  AR‐1221‐1                                           0.000    ‐1.00 
  9) L2  AR‐1221‐2                                           0.000    ‐1.00 
 10) L2  AR‐1221‐3                                           0.000    ‐1.00 
 11) L3  AR‐1232‐1                                           0.000    ‐1.00 
 12) L3  AR‐1232‐2                                           0.000    ‐1.00 
 13) L3  AR‐1232‐3                                           0.000    ‐1.00 
 14) L3  AR‐1232‐4                                           0.000    ‐1.00 
 15) L3  AR‐1232‐5                                           0.000    ‐1.00 
 16) L4  AR‐1242‐1             8.930 8.153 8.497 9.291 8.772 8.728 E4  4.94 
 17) L4  AR‐1242‐2             1.352 1.270 1.295 1.406 1.326 1.330 E5  3.95 
 18) L4  AR‐1242‐3             8.780 8.089 8.308 9.140 8.127 8.489 E4  5.37 
 19) L4  AR‐1242‐4             6.575 6.086 6.266 6.714 5.599 6.248 E4  7.03 
 20) L4  AR‐1242‐5             6.857 6.297 6.532 7.108 6.870 6.733 E4  4.73 
 21) L5  AR‐1248‐1                                           0.000    ‐1.00 
 22) L5  AR‐1248‐2                                           0.000    ‐1.00 
 23) L5  AR‐1248‐3                                           0.000    ‐1.00 
 24) L5  AR‐1248‐4                                           0.000    ‐1.00 
 25) L5  AR‐1248‐5                                           0.000    ‐1.00 
 26) L6  AR‐1254‐1                                           0.000    ‐1.00 
 27) L6  AR‐1254‐2                                           0.000    ‐1.00 
 28) L6  AR‐1254‐3                                           0.000    ‐1.00 
 29) L6  AR‐1254‐4                                           0.000    ‐1.00 
 30) L6  AR‐1254‐5                                           0.000    ‐1.00 
 31) L7  AR‐1260‐1                                           0.000    ‐1.00 
 32) L7  AR‐1260‐2                                           0.000    ‐1.00 
 33) L7  AR‐1260‐3                                           0.000    ‐1.00 
 34) L7  AR‐1260‐4                                           0.000    ‐1.00 
 35) L7  AR‐1260‐5                                           0.000    ‐1.00 
 36) L8  AR‐1262‐1                                           0.000    ‐1.00 
 37) L8  AR‐1262‐2                                           0.000    ‐1.00 
 38) L8  AR‐1262‐3                                           0.000    ‐1.00 
 39) L8  AR‐1262‐4                                           0.000    ‐1.00 
 40) L8  AR‐1262‐5                                           0.000    ‐1.00 
 41) L9  AR‐1268‐1                                           0.000    ‐1.00 
 42) L9  AR‐1268‐2                                           0.000    ‐1.00 
 43) L9  AR‐1268‐3                                           0.000    ‐1.00 
 44) L9  AR‐1268‐4                                           0.000    ‐1.00 
 45) L9  AR‐1268‐5                                           0.000    ‐1.00 
 
Signal #2  Calibration Files
  500    =PO093742.D   1000   =PO093740.D   750    =PO093741.D
  250    =PO093743.D   50     =PO093744.D
 
         Compound              500   1000  750   250   50    Avg       %RSD
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  1) SA  Tetrachloro‐m‐xylene  1.364 1.304 1.326 1.371 1.200 1.313 E6  5.23 
  2) SA  Decachlorobiphenyl    1.053 0.954 0.988 1.108 1.054 1.031 E6  5.89 
  3) L1  AR‐1016‐1                                           0.000    ‐1.00 
  4) L1  AR‐1016‐2                                           0.000    ‐1.00 
  5) L1  AR‐1016‐3                                           0.000    ‐1.00 
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                                        Response Factor Report ecd_o
 
  Method Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\methods\
  Method File : PO040323.M                                          
  Title     : GC EXTRACTABLES
  Last Update  : Tue Apr 04 04:50:37 2023
  Response Via : Initial Calibration
 
  Calibration Files
  500    =PO093742.D   1000   =PO093740.D   750    =PO093741.D
  250    =PO093743.D   50     =PO093744.D
 
         Compound              500   1000  750   250   50    Avg       %RSD
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  6) L1  AR‐1016‐4                                           0.000    ‐1.00 
  7) L1  AR‐1016‐5                                           0.000    ‐1.00 
  8) L2  AR‐1221‐1                                           0.000    ‐1.00 
  9) L2  AR‐1221‐2                                           0.000    ‐1.00 
 10) L2  AR‐1221‐3                                           0.000    ‐1.00 
 11) L3  AR‐1232‐1                                           0.000    ‐1.00 
 12) L3  AR‐1232‐2                                           0.000    ‐1.00 
 13) L3  AR‐1232‐3                                           0.000    ‐1.00 
 14) L3  AR‐1232‐4                                           0.000    ‐1.00 
 15) L3  AR‐1232‐5                                           0.000    ‐1.00 
 16) L4  AR‐1242‐1             3.178 2.872 2.983 3.393 2.960 3.077 E4  6.80 
 17) L4  AR‐1242‐2             4.739 4.406 4.545 4.950 4.357 4.599 E4  5.34 
 18) L4  AR‐1242‐3             2.547 2.332 2.420 2.588 2.231 2.423 E4  6.11 
 19) L4  AR‐1242‐4             2.926 2.630 2.749 3.048 2.683 2.807 E4  6.23 
 20) L4  AR‐1242‐5             2.968 2.697 2.795 3.061 2.736 2.851 E4  5.48 
 21) L5  AR‐1248‐1                                           0.000    ‐1.00 
 22) L5  AR‐1248‐2                                           0.000    ‐1.00 
 23) L5  AR‐1248‐3                                           0.000    ‐1.00 
 24) L5  AR‐1248‐4                                           0.000    ‐1.00 
 25) L5  AR‐1248‐5                                           0.000    ‐1.00 
 26) L6  AR‐1254‐1                                           0.000    ‐1.00 
 27) L6  AR‐1254‐2                                           0.000    ‐1.00 
 28) L6  AR‐1254‐3                                           0.000    ‐1.00 
 29) L6  AR‐1254‐4                                           0.000    ‐1.00 
 30) L6  AR‐1254‐5                                           0.000    ‐1.00 
 31) L7  AR‐1260‐1                                           0.000    ‐1.00 
 32) L7  AR‐1260‐2                                           0.000    ‐1.00 
 33) L7  AR‐1260‐3                                           0.000    ‐1.00 
 34) L7  AR‐1260‐4                                           0.000    ‐1.00 
 35) L7  AR‐1260‐5                                           0.000    ‐1.00 
 36) L8  AR‐1262‐1                                           0.000    ‐1.00 
 37) L8  AR‐1262‐2                                           0.000    ‐1.00 
 38) L8  AR‐1262‐3                                           0.000    ‐1.00 
 39) L8  AR‐1262‐4                                           0.000    ‐1.00 
 40) L8  AR‐1262‐5                                           0.000    ‐1.00 
 41) L9  AR‐1268‐1                                           0.000    ‐1.00 
 42) L9  AR‐1268‐2                                           0.000    ‐1.00 
 43) L9  AR‐1268‐3                                           0.000    ‐1.00 
 44) L9  AR‐1268‐4                                           0.000    ‐1.00 
 45) L9  AR‐1268‐5                                           0.000    ‐1.00 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 (#) = Out of Range
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