
                                        Response Factor Report ECD_P
 
  Method Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_P\methods\
  Method File : PP031821.M                                          
  Title     : GC EXTRACTABLES
  Last Update  : Fri Mar 19 04:14:07 2021
  Response Via : Initial Calibration
 
  Calibration Files
  500    =PP034128.D   1000   =PP034126.D   750    =PP034127.D
  250    =PP034129.D   50     =PP034130.D
 
         Compound              500   1000  750   250   50    Avg       %RSD
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  1) SA  Tetrachloro‐m‐xylene  8.314 8.153 8.302 8.376 8.608 8.351 E4  1.99 
  2) SA  Decachlorobiphenyl    7.528 7.123 7.269 7.710 8.060 7.538 E4  4.90 
  3) L1  AR‐1016‐1                                           0.000    ‐1.00 
  4) L1  AR‐1016‐2                                           0.000    ‐1.00 
  5) L1  AR‐1016‐3                                           0.000    ‐1.00 
  6) L1  AR‐1016‐4                                           0.000    ‐1.00 
  7) L1  AR‐1016‐5                                           0.000    ‐1.00 
  8) L2  AR‐1221‐1                                           0.000    ‐1.00 
  9) L2  AR‐1221‐2                                           0.000    ‐1.00 
 10) L2  AR‐1221‐3                                           0.000    ‐1.00 
 11) L3  AR‐1232‐1                                           0.000    ‐1.00 
 12) L3  AR‐1232‐2                                           0.000    ‐1.00 
 13) L3  AR‐1232‐3                                           0.000    ‐1.00 
 14) L3  AR‐1232‐4                                           0.000    ‐1.00 
 15) L3  AR‐1232‐5                                           0.000    ‐1.00 
 16) L4  AR‐1242‐1                                           0.000    ‐1.00 
 17) L4  AR‐1242‐2                                           0.000    ‐1.00 
 18) L4  AR‐1242‐3                                           0.000    ‐1.00 
 19) L4  AR‐1242‐4                                           0.000    ‐1.00 
 20) L4  AR‐1242‐5                                           0.000    ‐1.00 
 21) L5  AR‐1248‐1             1.464 1.363 1.415 1.542 1.692 1.495 E3  8.58 
 22) L5  AR‐1248‐2             2.053 1.884 1.977 2.164 2.415 2.098 E3  9.75 
 23) L5  AR‐1248‐3             2.476 2.311 2.404 2.602 2.939 2.547 E3  9.58 
 24) L5  AR‐1248‐4             2.532 2.380 2.468 2.643 2.896 2.584 E3  7.71 
 25) L5  AR‐1248‐5             2.581 2.423 2.510 2.650 2.812 2.595 E3  5.68 
 26) L6  AR‐1254‐1                                           0.000    ‐1.00 
 27) L6  AR‐1254‐2                                           0.000    ‐1.00 
 28) L6  AR‐1254‐3                                           0.000    ‐1.00 
 29) L6  AR‐1254‐4                                           0.000    ‐1.00 
 30) L6  AR‐1254‐5                                           0.000    ‐1.00 
 31) L7  AR‐1260‐1                                           0.000    ‐1.00 
 32) L7  AR‐1260‐2                                           0.000    ‐1.00 
 33) L7  AR‐1260‐3                                           0.000    ‐1.00 
 34) L7  AR‐1260‐4                                           0.000    ‐1.00 
 35) L7  AR‐1260‐5                                           0.000    ‐1.00 
 36) L8  AR‐1262‐1                                           0.000    ‐1.00 
 37) L8  AR‐1262‐2                                           0.000    ‐1.00 
 38) L8  AR‐1262‐3                                           0.000    ‐1.00 
 39) L8  AR‐1262‐4                                           0.000    ‐1.00 
 40) L8  AR‐1262‐5                                           0.000    ‐1.00 
 41) L9  AR‐1268‐1                                           0.000    ‐1.00 
 42) L9  AR‐1268‐2                                           0.000    ‐1.00 
 43) L9  AR‐1268‐3                                           0.000    ‐1.00 
 44) L9  AR‐1268‐4                                           0.000    ‐1.00 
 45) L9  AR‐1268‐5                                           0.000    ‐1.00 
 
Signal #2  Calibration Files
  500    =PP034128.D   1000   =PP034126.D   750    =PP034127.D
  250    =PP034129.D   50     =PP034130.D
 
         Compound              500   1000  750   250   50    Avg       %RSD
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  1) SA  Tetrachloro‐m‐xylene  4.328 4.151 4.260 4.472 4.646 4.372 E4  4.40 
  2) SA  Decachlorobiphenyl    2.492 2.343 2.414 2.583 2.733 2.513 E4  6.04 
  3) L1  AR‐1016‐1                                           0.000    ‐1.00 
  4) L1  AR‐1016‐2                                           0.000    ‐1.00 
  5) L1  AR‐1016‐3                                           0.000    ‐1.00 
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                                        Response Factor Report ECD_P
 
  Method Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_P\methods\
  Method File : PP031821.M                                          
  Title     : GC EXTRACTABLES
  Last Update  : Fri Mar 19 04:14:07 2021
  Response Via : Initial Calibration
 
  Calibration Files
  500    =PP034128.D   1000   =PP034126.D   750    =PP034127.D
  250    =PP034129.D   50     =PP034130.D
 
         Compound              500   1000  750   250   50    Avg       %RSD
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  6) L1  AR‐1016‐4                                           0.000    ‐1.00 
  7) L1  AR‐1016‐5                                           0.000    ‐1.00 
  8) L2  AR‐1221‐1                                           0.000    ‐1.00 
  9) L2  AR‐1221‐2                                           0.000    ‐1.00 
 10) L2  AR‐1221‐3                                           0.000    ‐1.00 
 11) L3  AR‐1232‐1                                           0.000    ‐1.00 
 12) L3  AR‐1232‐2                                           0.000    ‐1.00 
 13) L3  AR‐1232‐3                                           0.000    ‐1.00 
 14) L3  AR‐1232‐4                                           0.000    ‐1.00 
 15) L3  AR‐1232‐5                                           0.000    ‐1.00 
 16) L4  AR‐1242‐1                                           0.000    ‐1.00 
 17) L4  AR‐1242‐2                                           0.000    ‐1.00 
 18) L4  AR‐1242‐3                                           0.000    ‐1.00 
 19) L4  AR‐1242‐4                                           0.000    ‐1.00 
 20) L4  AR‐1242‐5                                           0.000    ‐1.00 
 21) L5  AR‐1248‐1             6.965 6.324 6.614 7.272 7.220 6.879 E2  5.89 
 22) L5  AR‐1248‐2             0.988 0.900 0.943 1.058 1.104 0.999 E3  8.32 
 23) L5  AR‐1248‐3             1.051 0.963 1.008 1.110 1.141 1.055 E3  6.89 
 24) L5  AR‐1248‐4             1.218 1.119 1.174 1.308 1.317 1.227 E3  6.95 
 25) L5  AR‐1248‐5             1.044 0.969 1.009 1.095 0.930 1.010 E3  6.36 
 26) L6  AR‐1254‐1                                           0.000    ‐1.00 
 27) L6  AR‐1254‐2                                           0.000    ‐1.00 
 28) L6  AR‐1254‐3                                           0.000    ‐1.00 
 29) L6  AR‐1254‐4                                           0.000    ‐1.00 
 30) L6  AR‐1254‐5                                           0.000    ‐1.00 
 31) L7  AR‐1260‐1                                           0.000    ‐1.00 
 32) L7  AR‐1260‐2                                           0.000    ‐1.00 
 33) L7  AR‐1260‐3                                           0.000    ‐1.00 
 34) L7  AR‐1260‐4                                           0.000    ‐1.00 
 35) L7  AR‐1260‐5                                           0.000    ‐1.00 
 36) L8  AR‐1262‐1                                           0.000    ‐1.00 
 37) L8  AR‐1262‐2                                           0.000    ‐1.00 
 38) L8  AR‐1262‐3                                           0.000    ‐1.00 
 39) L8  AR‐1262‐4                                           0.000    ‐1.00 
 40) L8  AR‐1262‐5                                           0.000    ‐1.00 
 41) L9  AR‐1268‐1                                           0.000    ‐1.00 
 42) L9  AR‐1268‐2                                           0.000    ‐1.00 
 43) L9  AR‐1268‐3                                           0.000    ‐1.00 
 44) L9  AR‐1268‐4                                           0.000    ‐1.00 
 45) L9  AR‐1268‐5                                           0.000    ‐1.00 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 (#) = Out of Range
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