
                                        Response Factor Report ECD_P
 
  Method Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_P\methods\
  Method File : PP082521.M                                          
  Title     : GC EXTRACTABLES
  Last Update  : Thu Aug 26 08:54:35 2021
  Response Via : Initial Calibration
 
  Calibration Files
  500    =PP038920.D   1000   =PP038918.D   750    =PP038919.D
  250    =PP038921.D   50     =PP038922.D
 
         Compound              500   1000  750   250   50    Avg       %RSD
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  1) SA  Tetrachloro‐m‐xylene  3.973 3.783 3.864 4.026 4.205 3.970 E4  4.07 
  2) SA  Decachlorobiphenyl    2.650 2.461 2.486 2.634 2.722 2.591 E4  4.33 
  3) L1  AR‐1016‐1                                           0.000    ‐1.00 
  4) L1  AR‐1016‐2                                           0.000    ‐1.00 
  5) L1  AR‐1016‐3                                           0.000    ‐1.00 
  6) L1  AR‐1016‐4                                           0.000    ‐1.00 
  7) L1  AR‐1016‐5                                           0.000    ‐1.00 
  8) L2  AR‐1221‐1                                           0.000    ‐1.00 
  9) L2  AR‐1221‐2                                           0.000    ‐1.00 
 10) L2  AR‐1221‐3                                           0.000    ‐1.00 
 11) L3  AR‐1232‐1                                           0.000    ‐1.00 
 12) L3  AR‐1232‐2                                           0.000    ‐1.00 
 13) L3  AR‐1232‐3                                           0.000    ‐1.00 
 14) L3  AR‐1232‐4                                           0.000    ‐1.00 
 15) L3  AR‐1232‐5                                           0.000    ‐1.00 
 16) L4  AR‐1242‐1                                           0.000    ‐1.00 
 17) L4  AR‐1242‐2                                           0.000    ‐1.00 
 18) L4  AR‐1242‐3                                           0.000    ‐1.00 
 19) L4  AR‐1242‐4                                           0.000    ‐1.00 
 20) L4  AR‐1242‐5                                           0.000    ‐1.00 
 21) L5  AR‐1248‐1                                           0.000    ‐1.00 
 22) L5  AR‐1248‐2                                           0.000    ‐1.00 
 23) L5  AR‐1248‐3                                           0.000    ‐1.00 
 24) L5  AR‐1248‐4                                           0.000    ‐1.00 
 25) L5  AR‐1248‐5                                           0.000    ‐1.00 
 26) L6  AR‐1254‐1                                           0.000    ‐1.00 
 27) L6  AR‐1254‐2                                           0.000    ‐1.00 
 28) L6  AR‐1254‐3                                           0.000    ‐1.00 
 29) L6  AR‐1254‐4                                           0.000    ‐1.00 
 30) L6  AR‐1254‐5                                           0.000    ‐1.00 
 31) L7  AR‐1260‐1                                           0.000    ‐1.00 
 32) L7  AR‐1260‐2                                           0.000    ‐1.00 
 33) L7  AR‐1260‐3                                           0.000    ‐1.00 
 34) L7  AR‐1260‐4                                           0.000    ‐1.00 
 35) L7  AR‐1260‐5                                           0.000    ‐1.00 
 36) L8  AR‐1262‐1             1.337 1.219 1.271 1.402 1.449 1.336 E3  7.01 
 37) L8  AR‐1262‐2             2.569 2.408 2.451 2.592 2.733 2.551 E3  5.02 
 38) L8  AR‐1262‐3             1.209 1.115 1.131 1.236 1.385 1.215 E3  8.85 
 39) L8  AR‐1262‐4             7.932 7.777 7.702 8.757 7.621 7.958 E2  5.79 
 40) L8  AR‐1262‐5             1.079 1.013 1.016 1.072 1.011 1.038 E3  3.30 
 41) L9  AR‐1268‐1                                           0.000    ‐1.00 
 42) L9  AR‐1268‐2                                           0.000    ‐1.00 
 43) L9  AR‐1268‐3                                           0.000    ‐1.00 
 44) L9  AR‐1268‐4                                           0.000    ‐1.00 
 45) L9  AR‐1268‐5                                           0.000    ‐1.00 
 
Signal #2  Calibration Files
  500    =PP038920.D   1000   =PP038918.D   750    =PP038919.D
  250    =PP038921.D   50     =PP038922.D
 
         Compound              500   1000  750   250   50    Avg       %RSD
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  1) SA  Tetrachloro‐m‐xylene  2.541 2.484 2.516 2.499 2.347 2.477 E4  3.07 
  2) SA  Decachlorobiphenyl    2.476 2.290 2.365 2.546 2.622 2.460 E4  5.45 
  3) L1  AR‐1016‐1                                           0.000    ‐1.00 
  4) L1  AR‐1016‐2                                           0.000    ‐1.00 
  5) L1  AR‐1016‐3                                           0.000    ‐1.00 
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                                        Response Factor Report ECD_P
 
  Method Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_P\methods\
  Method File : PP082521.M                                          
  Title     : GC EXTRACTABLES
  Last Update  : Thu Aug 26 08:54:35 2021
  Response Via : Initial Calibration
 
  Calibration Files
  500    =PP038920.D   1000   =PP038918.D   750    =PP038919.D
  250    =PP038921.D   50     =PP038922.D
 
         Compound              500   1000  750   250   50    Avg       %RSD
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  6) L1  AR‐1016‐4                                           0.000    ‐1.00 
  7) L1  AR‐1016‐5                                           0.000    ‐1.00 
  8) L2  AR‐1221‐1                                           0.000    ‐1.00 
  9) L2  AR‐1221‐2                                           0.000    ‐1.00 
 10) L2  AR‐1221‐3                                           0.000    ‐1.00 
 11) L3  AR‐1232‐1                                           0.000    ‐1.00 
 12) L3  AR‐1232‐2                                           0.000    ‐1.00 
 13) L3  AR‐1232‐3                                           0.000    ‐1.00 
 14) L3  AR‐1232‐4                                           0.000    ‐1.00 
 15) L3  AR‐1232‐5                                           0.000    ‐1.00 
 16) L4  AR‐1242‐1                                           0.000    ‐1.00 
 17) L4  AR‐1242‐2                                           0.000    ‐1.00 
 18) L4  AR‐1242‐3                                           0.000    ‐1.00 
 19) L4  AR‐1242‐4                                           0.000    ‐1.00 
 20) L4  AR‐1242‐5                                           0.000    ‐1.00 
 21) L5  AR‐1248‐1                                           0.000    ‐1.00 
 22) L5  AR‐1248‐2                                           0.000    ‐1.00 
 23) L5  AR‐1248‐3                                           0.000    ‐1.00 
 24) L5  AR‐1248‐4                                           0.000    ‐1.00 
 25) L5  AR‐1248‐5                                           0.000    ‐1.00 
 26) L6  AR‐1254‐1                                           0.000    ‐1.00 
 27) L6  AR‐1254‐2                                           0.000    ‐1.00 
 28) L6  AR‐1254‐3                                           0.000    ‐1.00 
 29) L6  AR‐1254‐4                                           0.000    ‐1.00 
 30) L6  AR‐1254‐5                                           0.000    ‐1.00 
 31) L7  AR‐1260‐1                                           0.000    ‐1.00 
 32) L7  AR‐1260‐2                                           0.000    ‐1.00 
 33) L7  AR‐1260‐3                                           0.000    ‐1.00 
 34) L7  AR‐1260‐4                                           0.000    ‐1.00 
 35) L7  AR‐1260‐5                                           0.000    ‐1.00 
 36) L8  AR‐1262‐1             8.746 8.221 8.455 8.689 8.624 8.547 E2  2.49 
 37) L8  AR‐1262‐2             3.013 2.879 2.936 3.011 3.097 2.987 E3  2.78 
 38) L8  AR‐1262‐3             1.196 1.115 1.154 1.226 1.312 1.201 E3  6.26 
 39) L8  AR‐1262‐4             2.293 2.170 2.224 2.317 2.302 2.261 E3  2.75 
 40) L8  AR‐1262‐5             1.102 1.034 1.057 1.123 1.040 1.071 E3  3.66 
 41) L9  AR‐1268‐1                                           0.000    ‐1.00 
 42) L9  AR‐1268‐2                                           0.000    ‐1.00 
 43) L9  AR‐1268‐3                                           0.000    ‐1.00 
 44) L9  AR‐1268‐4                                           0.000    ‐1.00 
 45) L9  AR‐1268‐5                                           0.000    ‐1.00 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 (#) = Out of Range
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