
                                        Response Factor Report ECD_R
 
  Method Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_R\Method\
  Method File : PR010419CLP.M                                       
  Title     : GC EXTRACTABLES
  Last Update  : Fri Jan 04 23:54:23 2019
  Response Via : Initial Calibration
 
  Calibration Files
  400    =PR035214.D   1600   =PR035216.D   800    =PR035215.D
  200    =PR035213.D   100    =PR035212.D
 
         Compound              400   1600  800   200   100   Avg       %RSD
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  1) SA  Tetrachloro‐m‐xylene  1.019 1.043 1.138 1.311 1.257 1.154 E6 11.13 
  2) SA  Decachlorobiphenyl    2.179 2.079 2.185 2.390 2.465 2.260 E6  7.14 
  3) L1  AR‐1016‐1                                           0.000    ‐1.00 
  4) L1  AR‐1016‐2                                           0.000    ‐1.00 
  5) L1  AR‐1016‐3                                           0.000    ‐1.00 
  6) L1  AR‐1016‐4                                           0.000    ‐1.00 
  7) L1  AR‐1016‐5                                           0.000    ‐1.00 
  8) L2  AR‐1221‐1                                           0.000    ‐1.00 
  9) L2  AR‐1221‐2                                           0.000    ‐1.00 
 10) L2  AR‐1221‐3                                           0.000    ‐1.00 
 11) L3  AR‐1232‐1                                           0.000    ‐1.00 
 12) L3  AR‐1232‐2                                           0.000    ‐1.00 
 13) L3  AR‐1232‐3                                           0.000    ‐1.00 
 14) L3  AR‐1232‐4                                           0.000    ‐1.00 
 15) L3  AR‐1232‐5                                           0.000    ‐1.00 
 16) L4  AR‐1242‐1                                           0.000    ‐1.00 
 17) L4  AR‐1242‐2                                           0.000    ‐1.00 
 18) L4  AR‐1242‐3                                           0.000    ‐1.00 
 19) L4  AR‐1242‐4                                           0.000    ‐1.00 
 20) L4  AR‐1242‐5                                           0.000    ‐1.00 
 21) L5  AR‐1248‐1             3.171 2.941 3.345 4.002 3.796 3.451 E4 12.74 
 22) L5  AR‐1248‐2             4.691 4.299 4.893 5.979 5.821 5.136 E4 14.23 
 23) L5  AR‐1248‐3             5.445 5.075 5.736 6.800 6.719 5.955 E4 12.95 
 24) L5  AR‐1248‐4             6.825 6.277 7.060 8.554 8.561 7.456 E4 14.02 
 25) L5  AR‐1248‐5             6.328 5.913 6.640 7.933 7.885 6.940 E4 13.28 
 26) L6  AR‐1254‐1                                           0.000    ‐1.00 
 27) L6  AR‐1254‐2                                           0.000    ‐1.00 
 28) L6  AR‐1254‐3                                           0.000    ‐1.00 
 29) L6  AR‐1254‐4                                           0.000    ‐1.00 
 30) L6  AR‐1254‐5                                           0.000    ‐1.00 
 31) L7  AR‐1260‐1                                           0.000    ‐1.00 
 32) L7  AR‐1260‐2                                           0.000    ‐1.00 
 33) L7  AR‐1260‐3                                           0.000    ‐1.00 
 34) L7  AR‐1260‐4                                           0.000    ‐1.00 
 35) L7  AR‐1260‐5                                           0.000    ‐1.00 
 36) L8  AR‐1262‐1                                           0.000    ‐1.00 
 37) L8  AR‐1262‐2                                           0.000    ‐1.00 
 38) L8  AR‐1262‐3                                           0.000    ‐1.00 
 39) L8  AR‐1262‐4                                           0.000    ‐1.00 
 40) L8  AR‐1262‐5                                           0.000    ‐1.00 
 41) L9  AR‐1268‐1                                           0.000    ‐1.00 
 42) L9  AR‐1268‐2                                           0.000    ‐1.00 
 43) L9  AR‐1268‐3                                           0.000    ‐1.00 
 44) L9  AR‐1268‐4                                           0.000    ‐1.00 
 45) L9  AR‐1268‐5                                           0.000    ‐1.00 
 
Signal #2  Calibration Files
  400    =PR035214.D   1600   =PR035216.D   800    =PR035215.D
  200    =PR035213.D   100    =PR035212.D
 
         Compound              400   1600  800   200   100   Avg       %RSD
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  1) SA  Tetrachloro‐m‐xylene  2.121 2.144 2.355 2.763 2.759 2.428 E6 13.06 
  2) SA  Decachlorobiphenyl    5.152 5.059 5.267 5.651 5.820 5.390 E6  6.11 
  3) L1  AR‐1016‐1                                           0.000    ‐1.00 
  4) L1  AR‐1016‐2                                           0.000    ‐1.00 
  5) L1  AR‐1016‐3                                           0.000    ‐1.00 
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                                        Response Factor Report ECD_R
 
  Method Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_R\Method\
  Method File : PR010419CLP.M                                       
  Title     : GC EXTRACTABLES
  Last Update  : Fri Jan 04 23:54:23 2019
  Response Via : Initial Calibration
 
  Calibration Files
  400    =PR035214.D   1600   =PR035216.D   800    =PR035215.D
  200    =PR035213.D   100    =PR035212.D
 
         Compound              400   1600  800   200   100   Avg       %RSD
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  6) L1  AR‐1016‐4                                           0.000    ‐1.00 
  7) L1  AR‐1016‐5                                           0.000    ‐1.00 
  8) L2  AR‐1221‐1                                           0.000    ‐1.00 
  9) L2  AR‐1221‐2                                           0.000    ‐1.00 
 10) L2  AR‐1221‐3                                           0.000    ‐1.00 
 11) L3  AR‐1232‐1                                           0.000    ‐1.00 
 12) L3  AR‐1232‐2                                           0.000    ‐1.00 
 13) L3  AR‐1232‐3                                           0.000    ‐1.00 
 14) L3  AR‐1232‐4                                           0.000    ‐1.00 
 15) L3  AR‐1232‐5                                           0.000    ‐1.00 
 16) L4  AR‐1242‐1                                           0.000    ‐1.00 
 17) L4  AR‐1242‐2                                           0.000    ‐1.00 
 18) L4  AR‐1242‐3                                           0.000    ‐1.00 
 19) L4  AR‐1242‐4                                           0.000    ‐1.00 
 20) L4  AR‐1242‐5                                           0.000    ‐1.00 
 21) L5  AR‐1248‐1             6.308 5.864 6.705 8.036 8.203 7.023 E4 14.89 
 22) L5  AR‐1248‐2             0.911 0.837 0.950 1.160 1.178 1.007 E5 15.25 
 23) L5  AR‐1248‐3             0.943 0.872 0.988 1.206 1.225 1.047 E5 15.23 
 24) L5  AR‐1248‐4             1.203 1.129 1.271 1.516 1.540 1.332 E5 13.99 
 25) L5  AR‐1248‐5             1.284 1.213 1.353 1.603 1.622 1.415 E5 13.22 
 26) L6  AR‐1254‐1                                           0.000    ‐1.00 
 27) L6  AR‐1254‐2                                           0.000    ‐1.00 
 28) L6  AR‐1254‐3                                           0.000    ‐1.00 
 29) L6  AR‐1254‐4                                           0.000    ‐1.00 
 30) L6  AR‐1254‐5                                           0.000    ‐1.00 
 31) L7  AR‐1260‐1                                           0.000    ‐1.00 
 32) L7  AR‐1260‐2                                           0.000    ‐1.00 
 33) L7  AR‐1260‐3                                           0.000    ‐1.00 
 34) L7  AR‐1260‐4                                           0.000    ‐1.00 
 35) L7  AR‐1260‐5                                           0.000    ‐1.00 
 36) L8  AR‐1262‐1                                           0.000    ‐1.00 
 37) L8  AR‐1262‐2                                           0.000    ‐1.00 
 38) L8  AR‐1262‐3                                           0.000    ‐1.00 
 39) L8  AR‐1262‐4                                           0.000    ‐1.00 
 40) L8  AR‐1262‐5                                           0.000    ‐1.00 
 41) L9  AR‐1268‐1                                           0.000    ‐1.00 
 42) L9  AR‐1268‐2                                           0.000    ‐1.00 
 43) L9  AR‐1268‐3                                           0.000    ‐1.00 
 44) L9  AR‐1268‐4                                           0.000    ‐1.00 
 45) L9  AR‐1268‐5                                           0.000    ‐1.00 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 (#) = Out of Range
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