
                                        Response Factor Report ECD_R
 
  Method Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_R\Method\
  Method File : PR060920CLP.M                                       
  Title     : GC EXTRACTABLES
  Last Update  : Wed Jun 10 04:21:30 2020
  Response Via : Initial Calibration
 
  Calibration Files
  400    =PR0456708.D   1600   =PR0456710.D   800    =PR0456709.D
  200    =PR0456707.D   100    =PR0456706.D
 
         Compound              400   1600  800   200   100   Avg       %RSD
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  1) SA  Tetrachloro‐m‐xylene  1.366 1.257 1.418 1.374 1.296 1.342 E6  4.83 
  2) SA  Decachlorobiphenyl    1.641 1.516 1.564 1.684 1.704 1.622 E6  4.93 
  3) L1  AR‐1016‐1             5.158 4.701 4.965 5.316 5.324 5.093 E4  5.16 
  4) L1  AR‐1016‐2             7.451 6.811 7.304 7.650 7.490 7.341 E4  4.37 
  5) L1  AR‐1016‐3             4.536 4.000 4.322 4.698 4.551 4.421 E4  6.13 
  6) L1  AR‐1016‐4             3.771 3.373 3.618 3.888 3.847 3.700 E4  5.66 
  7) L1  AR‐1016‐5             3.673 3.298 3.513 3.616 3.725 3.565 E4  4.73 
  8) L2  AR‐1221‐1                                     1.416 1.416 E4  0.00 
  9) L2  AR‐1221‐2                                     8.977 8.977 E3  0.00 
 10) L2  AR‐1221‐3                                     3.007 3.007 E4  0.00 
 11) L3  AR‐1232‐1             2.612 3.370 2.579 2.739 2.846 2.829 E4 11.32 
 12) L3  AR‐1232‐2             1.494 1.741 1.365 1.789 1.889 1.656 E4 13.16 
 13) L3  AR‐1232‐3             2.888 3.602 2.809 3.027 3.345 3.134 E4 10.60 
 14) L3  AR‐1232‐4             1.418 1.771 1.395 1.568 1.690 1.568 E4 10.51 
 15) L3  AR‐1232‐5             1.119 1.308 1.042 1.299 1.430 1.240 E4 12.62 
 16) L4  AR‐1242‐1             5.895 5.206 5.278 5.398 4.910 5.337 E4  6.74 
 17) L4  AR‐1242‐2             8.579 7.576 7.598 7.725 6.837 7.663 E4  8.09 
 18) L4  AR‐1242‐3             5.172 4.433 4.540 4.705 4.470 4.664 E4  6.48 
 19) L4  AR‐1242‐4             4.296 3.733 3.791 3.828 3.539 3.837 E4  7.28 
 20) L4  AR‐1242‐5             4.809 4.143 4.295 4.424 4.070 4.348 E4  6.71 
 21) L5  AR‐1248‐1             3.877 3.897 3.712 4.102 4.492 4.016 E4  7.46 
 22) L5  AR‐1248‐2             5.362 5.155 5.158 5.756 6.125 5.511 E4  7.65 
 23) L5  AR‐1248‐3             5.991 5.933 5.829 6.366 6.567 6.137 E4  5.12 
 24) L5  AR‐1248‐4             7.184 7.108 6.982 7.610 7.807 7.338 E4  4.81 
 25) L5  AR‐1248‐5             6.800 6.728 6.660 7.225 7.348 6.952 E4  4.49 
 26) L6  AR‐1254‐1             7.208 6.132 7.006 7.101 8.245 7.138 E4 10.53 
 27) L6  AR‐1254‐2             1.128 0.974 1.110 1.121 1.281 1.123 E5  9.72 
 28) L6  AR‐1254‐3             1.225 1.098 1.223 1.191 1.364 1.220 E5  7.81 
 29) L6  AR‐1254‐4             0.951 0.842 0.937 0.935 1.071 0.947 E5  8.61 
 30) L6  AR‐1254‐5             1.026 0.920 1.018 1.018 1.130 1.023 E5  7.26 
 31) L7  AR‐1260‐1             7.301 6.575 6.820 7.411 7.556 7.133 E4  5.84 
 32) L7  AR‐1260‐2             9.118 8.305 8.460 9.152 9.458 8.899 E4  5.53 
 33) L7  AR‐1260‐3             7.041 6.501 6.634 7.053 7.060 6.858 E4  3.93 
 34) L7  AR‐1260‐4             8.384 7.771 7.848 8.367 8.199 8.114 E4  3.55 
 35) L7  AR‐1260‐5             1.780 1.719 1.720 1.754 1.775 1.750 E5  1.67 
 36) L8  AR‐1262‐1                                     5.365 5.365 E4  0.00 
 37) L8  AR‐1262‐2                                     2.530 2.530 E5  0.00 
 38) L8  AR‐1262‐3                                     1.107 1.107 E5  0.00 
 39) L8  AR‐1262‐4                                     1.294 1.294 E5  0.00 
 40) L8  AR‐1262‐5                                     9.810 9.810 E4  0.00 
 41) L9  AR‐1268‐1             2.838 2.621 2.553 2.850 2.990 2.770 E5  6.47 
 42) L9  AR‐1268‐2             2.651 2.459 2.392 2.664 2.792 2.592 E5  6.29 
 43) L9  AR‐1268‐3             2.211 2.050 2.000 2.224 2.346 2.166 E5  6.47 
 44) L9  AR‐1268‐4             1.016 0.927 0.932 1.044 1.072 0.998 E5  6.62 
 45) L9  AR‐1268‐5             7.677 7.437 7.285 7.652 7.808 7.572 E5  2.75 
 
Signal #2  Calibration Files
  400    =PR0456708.D   1600   =PR0456710.D   800    =PR0456709.D
  200    =PR0456707.D   100    =PR0456706.D
 
         Compound              400   1600  800   200   100   Avg       %RSD
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  1) SA  Tetrachloro‐m‐xylene  0.976 0.900 1.020 0.968 0.910 0.955 E7  5.20 
  2) SA  Decachlorobiphenyl    1.207 1.116 1.156 1.243 1.272 1.199 E7  5.28 
  3) L1  AR‐1016‐1             3.981 3.534 3.851 4.032 4.248 3.929 E5  6.70 
  4) L1  AR‐1016‐2             4.965 4.810 4.961 5.065 5.148 4.990 E5  2.55 
  5) L1  AR‐1016‐3             2.724 2.521 2.686 2.717 2.698 2.669 E5  3.17 
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                                        Response Factor Report ECD_R
 
  Method Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_R\Method\
  Method File : PR060920CLP.M                                       
  Title     : GC EXTRACTABLES
  Last Update  : Wed Jun 10 04:21:30 2020
  Response Via : Initial Calibration
 
  Calibration Files
  400    =PR0456708.D   1600   =PR0456710.D   800    =PR0456709.D
  200    =PR0456707.D   100    =PR0456706.D
 
         Compound              400   1600  800   200   100   Avg       %RSD
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  6) L1  AR‐1016‐4             2.197 1.933 2.094 2.245 2.315 2.157 E5  6.88 
  7) L1  AR‐1016‐5             2.940 2.655 2.834 2.958 3.003 2.878 E5  4.84 
  8) L2  AR‐1221‐1                                     8.626 8.626 E4  0.00 
  9) L2  AR‐1221‐2                                     7.664 7.664 E4  0.00 
 10) L2  AR‐1221‐3                                     2.251 2.251 E5  0.00 
 11) L3  AR‐1232‐1             1.923 2.441 1.872 2.081 2.073 2.078 E5 10.71 
 12) L3  AR‐1232‐2             1.911 2.616 1.922 2.027 2.083 2.112 E5 13.77 
 13) L3  AR‐1232‐3             1.064 1.360 1.050 1.090 1.071 1.127 E5 11.62 
 14) L3  AR‐1232‐4             0.983 1.162 0.938 1.039 1.068 1.038 E5  8.26 
 15) L3  AR‐1232‐5             1.080 1.302 1.042 1.118 1.116 1.132 E5  8.84 
 16) L4  AR‐1242‐1             4.695 4.050 4.106 4.252 3.899 4.200 E5  7.24 
 17) L4  AR‐1242‐2             5.907 5.403 5.693 5.323 4.835 5.432 E5  7.49 
 18) L4  AR‐1242‐3             3.276 2.890 2.935 2.931 2.591 2.925 E5  8.31 
 19) L4  AR‐1242‐4             3.169 2.703 2.797 2.944 2.676 2.858 E5  7.11 
 20) L4  AR‐1242‐5             4.234 3.721 3.828 3.942 3.569 3.859 E5  6.49 
 21) L5  AR‐1248‐1             3.108 3.022 3.014 3.396 3.519 3.212 E5  7.20 
 22) L5  AR‐1248‐2             3.856 3.745 3.719 4.152 4.364 3.967 E5  7.07 
 23) L5  AR‐1248‐3             3.991 3.880 3.845 4.280 4.517 4.102 E5  7.02 
 24) L5  AR‐1248‐4             4.923 4.889 4.820 5.224 5.407 5.053 E5  4.97 
 25) L5  AR‐1248‐5             5.028 5.016 4.950 5.305 5.535 5.167 E5  4.77 
 26) L6  AR‐1254‐1             7.977 6.913 7.848 7.707 8.951 7.879 E5  9.24 
 27) L6  AR‐1254‐2             6.923 5.994 6.797 6.737 7.845 6.859 E5  9.62 
 28) L6  AR‐1254‐3             1.162 1.034 1.155 1.116 1.265 1.146 E6  7.30 
 29) L6  AR‐1254‐4             7.595 6.739 7.500 7.380 8.370 7.517 E5  7.75 
 30) L6  AR‐1254‐5             1.013 0.915 1.016 0.964 1.083 0.998 E6  6.31 
 31) L7  AR‐1260‐1             5.623 5.211 5.337 5.583 5.759 5.502 E5  4.06 
 32) L7  AR‐1260‐2             7.036 6.488 6.696 7.105 7.168 6.899 E5  4.25 
 33) L7  AR‐1260‐3             6.469 6.168 6.219 6.303 6.367 6.305 E5  1.89 
 34) L7  AR‐1260‐4             5.634 5.371 5.430 5.500 5.589 5.505 E5  1.97 
 35) L7  AR‐1260‐5             1.491 1.441 1.453 1.445 1.442 1.454 E6  1.45 
 36) L8  AR‐1262‐1                                     5.868 5.868 E5  0.00 
 37) L8  AR‐1262‐2                                     2.220 2.220 E6  0.00 
 38) L8  AR‐1262‐3                                     9.363 9.363 E5  0.00 
 39) L8  AR‐1262‐4                                     1.671 1.671 E6  0.00 
 40) L8  AR‐1262‐5                                     8.522 8.522 E5  0.00 
 41) L9  AR‐1268‐1             2.443 2.223 2.192 2.437 2.527 2.364 E6  6.25 
 42) L9  AR‐1268‐2             2.345 2.140 2.113 2.333 2.427 2.272 E6  6.06 
 43) L9  AR‐1268‐3             1.950 1.789 1.766 1.952 2.025 1.896 E6  5.96 
 44) L9  AR‐1268‐4             8.604 7.904 7.869 8.700 9.097 8.435 E5  6.33 
 45) L9  AR‐1268‐5             6.240 5.708 5.805 6.288 6.450 6.098 E6  5.30 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 (#) = Out of Range
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