
                                        Response Factor Report ECD_S
 
  Method Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_S\Method\
  Method File : PS041422.M                                          
  Title     : 8080.M
  Last Update  : Fri Apr 15 02:14:56 2022
  Response Via : Initial Calibration
 
  Calibration Files
  750    =PS018992.D   1000   =PS018993.D   1500   =PS018994.D
  500    =PS018991.D   200    =PS018990.D
 
         Compound              750   1000  1500  500   200   Avg       %RSD
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  1) T   Dalapon               4.546 4.371 4.533 4.541 4.714 4.541 E6  2.67 
  2) T   3,5‐DICHLOROBENZOI... 4.794 4.674 4.619 4.901 5.050 4.808 E6  3.62 
  3) T   4‐Nitrophenol         0.925 1.051 1.418 0.591 0.188 0.835 E6 55.96 
  4) S   2,4‐DCAA              3.420 3.356 3.565 3.618 3.715 3.535 E6  4.13 
  5) T   DICAMBA               1.392 1.340 1.370 1.517 1.581 1.440 E7  7.20 
  6) T   MCPP                  1.121 1.129 1.279 1.158 1.052 1.148 E7  7.25 
  7) T   MCPA                  1.515 1.503 1.679 1.582 1.501 1.556 E7  4.90 
  8) T   DICHLORPROP           3.439 3.344 3.585 3.723 3.987 3.616 E6  6.98 
  9) T   2,4‐D                 3.853 3.803 4.153 4.107 3.973 3.978 E6  3.84 
 10) T   Pentachlorophenol     4.478 4.029 3.294 5.169 5.761 4.546 E7 21.17 
 11) T   2,4,5‐TP (SILVEX)     1.863 1.772 1.831 2.092 2.229 1.957 E7  9.93 
 12) T   2,4,5‐T               1.797 1.729 1.809 2.000 1.925 1.852 E7  5.87 
 13) T   2,4‐DB                3.096 3.197 3.719 3.173 2.452 3.127 E6 14.43 
 14) T   DINOSEB               1.543 1.448 1.389 1.686 2.025 1.618 E7 15.67 
 15) T   Picloram              2.424 2.441 2.515 2.445 2.115 2.388 E7  6.56 
 16) T   DCPA                  2.247 2.123 2.006 2.380 2.806 2.312 E7 13.37 
 
Signal #2  Calibration Files
  750    =PS018992.D   1000   =PS018993.D   1500   =PS018994.D
  500    =PS018991.D   200    =PS018990.D
 
         Compound              750   1000  1500  500   200   Avg       %RSD
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  1) T   Dalapon               9.504 9.342 9.669 9.457 9.965 9.587 E5  2.52 
  2) T   3,5‐DICHLOROBENZOI... 1.151 1.102 1.118 1.131 1.158 1.132 E6  2.02 
  3) T   4‐Nitrophenol         4.252 4.128 4.160 4.247 4.285 4.214 E5  1.59 
  4) S   2,4‐DCAA              7.347 7.166 7.452 7.115 8.897 7.595 E5  9.75 
  5) T   DICAMBA               3.384 3.212 3.166 3.383 3.501 3.329 E6  4.14 
  6) T   MCPP                  2.708 2.651 2.775 2.611 2.614 2.672 E6  2.62 
  7) T   MCPA                  3.771 3.649 3.789 3.660 3.751 3.724 E6  1.74 
  8) T   DICHLORPROP           8.672 8.330 8.616 8.531 9.001 8.630 E5  2.83 
  9) T   2,4‐D                 9.691 9.431 9.805 9.314 8.791 9.406 E5  4.21 
 10) T   Pentachlorophenol     1.109 1.010 0.931 1.181 1.331 1.112 E7 13.89 
 11) T   2,4,5‐TP (SILVEX)     4.898 4.616 4.501 4.948 5.214 4.835 E6  5.85 
 12) T   2,4,5‐T               4.440 4.226 4.188 4.380 4.244 4.296 E6  2.53 
 13) T   2,4‐DB                6.089 5.875 6.055 5.944 5.505 5.893 E5  3.96 
 14) T   DINOSEB               3.396 3.245 3.200 3.375 3.507 3.345 E6  3.69 
 15) T   Picloram              6.026 5.878 5.813 5.836 5.621 5.835 E6  2.50 
 16) T   DCPA                  5.912 5.522 5.287 6.050 6.605 5.875 E6  8.66 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 (#) = Out of Range
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