
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF111220\
  Data File : BF122319.D                                          
  Acq On    : 12 Nov 2020  17:06
  Operator  : JU/CG
  Sample    : L4715‐01
  Misc      :  
  ALS Vial  : 9   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: rteint.p
  Integrator: RTE
  Smoothing : ON                             Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 3 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270‐BF110920.M
  Title     : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  Signal     : TIC: BF122319.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   2.163     8   13   25 rVB   758541   1071325  17.98%   2.499%
  2   5.475   571  576  579 rBV  4911875   4493258  75.43%  10.482%
  3   6.481   741  747  750 rBV  4642925   4584409  76.96%  10.695%
  4   6.681   778  781  785 rBV   171458    148846   2.50%   0.347%
  5   6.863   808  812  815 rBV  2028185   1520374  25.52%   3.547%
 
  6   7.422   902  907  910 rBV  3332541   2903057  48.73%   6.773%
  7   8.145  1026 1030 1034 rBV  2200702   1973986  33.14%   4.605%
  8   9.222  1208 1213 1217 rBV  5486596   5291040  88.82%  12.344%
  9   9.616  1276 1280 1283 rBV  1029579    812093  13.63%   1.895%
 10   9.904  1324 1329 1332 rBV  2561419   2221155  37.29%   5.182%
 
 11  10.686  1457 1462 1466 rBV  3864882   3413448  57.30%   7.963%
 12  11.386  1577 1581 1584 rBV  2709171   2304167  38.68%   5.375%
 13  11.410  1584 1585 1588 rVB   198755    101807   1.71%   0.238%
 14  11.457  1588 1593 1596 rBV3   52784     67383   1.13%   0.157%
 15  11.916  1667 1671 1682 rVB   500660    465676   7.82%   1.086%
 
 16  12.598  1783 1787 1790 rBV   170508    150465   2.53%   0.351%
 17  12.698  1800 1804 1811 rBV   138395    173174   2.91%   0.404%
 18  12.827  1820 1826 1828 rVB   137614    140452   2.36%   0.328%
 19  12.974  1847 1851 1854 rBV  6568839   5957070 100.00%  13.897%
 20  13.874  2000 2004 2015 rBV2  596668    754623  12.67%   1.760%
 
 21  14.027  2024 2030 2033 rBV  2428475   2393720  40.18%   5.584%
 22  15.492  2273 2279 2285 rBV  1575721   1923266  32.29%   4.487%
 
 
                        Sum of corrected areas:    42864794
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF111220\
  Data File : BF122319.D                                          
  Acq On    : 12 Nov 2020  17:06
  Operator  : JU/CG
  Sample    : L4715‐01
  Misc      :  
  ALS Vial  : 9   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270‐BF110920.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   :  
  TIC Integration Parameters: rteint.p
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF111220\
  Data File : BF122319.D                                          
  Acq On    : 12 Nov 2020  17:06
  Operator  : JU/CG
  Sample    : L4715‐01
  Misc      :  
  ALS Vial  : 9   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270‐BF110920.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   :  
  TIC Integration Parameters: rteint.p

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF111220\
  Data File : BF122319.D                                          
  Acq On    : 12 Nov 2020  17:06
  Operator  : JU/CG
  Sample    : L4715‐01
  Misc      :  
  ALS Vial  : 9   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_F\METHODS\8270‐BF110920.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  TIC Library   :  
  TIC Integration Parameters: rteint.p
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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