
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF122221\
  Data File : BF126323.D                                          
  Acq On    : 22 Dec 2021  11:49
  Operator  : JU/CG
  Sample    : PB141539TB
  Misc      :  
  ALS Vial  : 3   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: rteint.p
  Integrator: RTE
  Smoothing : ON                             Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 3 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF121521.M
  Title     : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  Signal     : TIC: BF126323.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   5.045   498  503  512 rBV    38724     52214   1.28%   0.201%
  2   5.434   564  569  572 rBV  3514979   3882316  95.51%  14.955%
  3   6.445   735  741  744 rBV  3491161   3818864  93.95%  14.710%
  4   6.816   800  804  807 rBV  1053663    825105  20.30%   3.178%
  5   7.375   894  899  903 rBV  2379805   2641288  64.98%  10.174%
 
  6   8.098  1017 1022 1039 rBV  1194630   1149998  28.29%   4.430%
  7   9.174  1200 1205 1237 rBV  3487283   4064745 100.00%  15.658%
  8   9.851  1315 1320 1336 rBV  1148398   1199830  29.52%   4.622%
  9  10.639  1450 1454 1471 rBV  2096720   2282371  56.15%   8.792%
 10  11.339  1569 1573 1586 rBV  1105430   1130848  27.82%   4.356%
 
 11  12.927  1838 1843 1846 rBV  3364493   3256161  80.11%  12.543%
 12  13.974  2017 2021 2033 rBV   675947    732005  18.01%   2.820%
 13  14.068  2033 2037 2046 rVV   214887    249285   6.13%   0.960%
 14  15.421  2262 2267 2281 rBV2  396026    675104  16.61%   2.601%
 
 
                        Sum of corrected areas:    25960134
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF122221\
  Data File : BF126323.D                                          
  Acq On    : 22 Dec 2021  11:49
  Operator  : JU/CG
  Sample    : PB141539TB
  Misc      :  
  ALS Vial  : 3   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF121521.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF122221\
  Data File : BF126323.D                                          
  Acq On    : 22 Dec 2021  11:49
  Operator  : JU/CG
  Sample    : PB141539TB
  Misc      :  
  ALS Vial  : 3   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF121521.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF122221\
  Data File : BF126323.D                                          
  Acq On    : 22 Dec 2021  11:49
  Operator  : JU/CG
  Sample    : PB141539TB
  Misc      :  
  ALS Vial  : 3   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF121521.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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