
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF011124\
  Data File : BF137035.D                                          
  Acq On    : 11 Jan 2024  13:14
  Operator  : CG\JU
  Sample    : PB158353BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 3   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: rteint.p
  Integrator: RTE
  Smoothing : ON                             Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 3 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF122023.M
  Title     : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  Signal     : TIC: BF137035.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   2.122     3    6   11 rVB    22104     28515   1.17%   0.204%
  2   5.445   566  571  588 rBV  1829545   1895344  78.00%  13.534%
  3   6.439   735  740  743 rBV  1699036   1852972  76.25%  13.231%
  4   6.787   795  799  802 rBV   414683    359430  14.79%   2.567%
  5   7.351   889  895  898 rBV  1201533   1184484  48.74%   8.458%
 
  6   8.063  1011 1016 1019 rBV   531045    481282  19.81%   3.437%
  7   9.139  1193 1199 1202 rBV  2393917   2352748  96.82%  16.800%
  8   9.822  1310 1315 1318 rBV   596673    553553  22.78%   3.953%
  9  10.622  1446 1451 1454 rBV  1405614   1374721  56.57%   9.816%
 10  11.316  1565 1569 1572 rBV   748416    610910  25.14%   4.362%
 
 11  12.916  1836 1841 1844 rBV  2611587   2430014 100.00%  17.352%
 12  13.974  2017 2021 2028 rVB   436205    420994  17.32%   3.006%
 13  15.092  2208 2211 2215 rVB    24387     25415   1.05%   0.181%
 14  15.468  2270 2275 2283 rBV   240150    369532  15.21%   2.639%
 15  15.921  2350 2352 2357 rVB3   21886     31094   1.28%   0.222%
 
 16  16.451  2438 2442 2446 rVB3   22321     33410   1.37%   0.239%
 
 
                        Sum of corrected areas:    14004418
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF011124\
  Data File : BF137035.D                                          
  Acq On    : 11 Jan 2024  13:14
  Operator  : CG\JU
  Sample    : PB158353BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 3   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF122023.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF011124\
  Data File : BF137035.D                                          
  Acq On    : 11 Jan 2024  13:14
  Operator  : CG\JU
  Sample    : PB158353BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 3   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF122023.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF011124\
  Data File : BF137035.D                                          
  Acq On    : 11 Jan 2024  13:14
  Operator  : CG\JU
  Sample    : PB158353BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 3   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF122023.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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