
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF013123\
  Data File : BF132244.D                                          
  Acq On    : 31 Jan 2023  22:53
  Operator  : CG\JU
  Sample    : PB150216BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 15   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: rteint.p
  Integrator: RTE
  Smoothing : ON                             Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 3 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF013123.M
  Title     : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  Signal     : TIC: BF132244.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   5.313   415  421  430 rBV  1347845   1709251  31.86%   4.977%
  2   5.696   480  486  489 rBV  3958688   4136243  77.09%  12.044%
  3   6.684   648  654  657 rBV  3634290   4084480  76.13%  11.893%
  4   7.066   716  719  723 rVB  1212245    952655  17.76%   2.774%
  5   7.631   810  815  818 rBV  2928792   2762227  51.48%   8.043%
 
  6   8.354   934  938  941 rBV  1708236   1300206  24.23%   3.786%
  7   9.431  1117 1121 1125 rBV  5309696   5105103  95.15%  14.865%
  8  10.119  1234 1238 1242 rBV  1847162   1486110  27.70%   4.327%
  9  10.913  1369 1373 1376 rBV  3711088   3247163  60.52%   9.455%
 10  11.619  1489 1493 1496 rBV  1910441   1532419  28.56%   4.462%
 
 11  13.013  1727 1730 1734 rBV   109359     91106   1.70%   0.265%
 12  13.213  1760 1764 1768 rBV  5397612   5365331 100.00%  15.623%
 13  13.724  1848 1851 1855 rVB    76195     62286   1.16%   0.181%
 14  14.277  1941 1945 1949 rBV  1446205   1281683  23.89%   3.732%
 15  15.866  2209 2215 2229 rVB   923795   1226248  22.86%   3.571%
 
 
 
                        Sum of corrected areas:    34342511
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF013123\
  Data File : BF132244.D                                          
  Acq On    : 31 Jan 2023  22:53
  Operator  : CG\JU
  Sample    : PB150216BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 15   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF013123.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 6.00 6.20 6.40 6.60 6.80 7.00 7.20 7.40 7.60 7.80 8.00
0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

Time-->

Abundance TIC: BF132244.D\data.ms

 5.313

 5.696
 6.684

 7.066

 7.631

8.50 9.00 9.50 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 12.50 13.00 13.50
0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

Time-->

Abundance TIC: BF132244.D\data.ms

 8.354

 9.431

10.119

10.913

11.619

13.013

13.213

14.00 14.50 15.00 15.50 16.00 16.50 17.00 17.50 18.00 18.50
0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

Time-->

Abundance TIC: BF132244.D\data.ms

13.724

14.277

15.866

8270‐BF013123.M Wed Feb 01 11:39:26 2023                                                      Page: 2

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
PB150216BL

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
PB150216BL

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
PB150216BL

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
PB150216BL



                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF013123\
  Data File : BF132244.D                                          
  Acq On    : 31 Jan 2023  22:53
  Operator  : CG\JU
  Sample    : PB150216BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 15   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF013123.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

*********************************************************************
Peak Number  1  2‐Pentanone, 4‐hydroxy‐4‐me...  Concentration Rank  1

  R.T.     EstConc          Area       Relative to ISTD         R.T.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  5.313   35.88 ng        1709250   1,4‐Dichlorobenzene‐d4      7.066

 Hit# of  5    Tentative ID             MW  MolForm       CAS#       Qual
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 1 2‐Pentanone, 4‐hydroxy‐4‐methyl‐    116 C6H12O2        000123‐42‐2 53
 2 Acetic acid, cyano‐, 1,1‐dimethy... 141 C7H11NO2       001116‐98‐9 17
 3 1‐Propen‐2‐ol, acetate              100 C5H8O2         000108‐22‐5 10
 4 Morpholine, 4‐methyl‐               101 C5H11NO        000109‐02‐4 9 
 5 (+‐)‐4‐Amino‐4,5‐dihydro‐2(3H)‐f... 101 C4H7NO2        016504‐58‐8 9 
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF013123\
  Data File : BF132244.D                                          
  Acq On    : 31 Jan 2023  22:53
  Operator  : CG\JU
  Sample    : PB150216BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 15   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF013123.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2‐Pentanone, 4‐...   5.313    35.9  ng    1709250   1   7.066  952655  20.0
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