
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF020425\
  Data File : BF141408.D                                          
  Acq On    : 04 Feb 2025  15:06
  Operator  : RC/JU
  Sample    : PB166294BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 12   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: rteint.p
  Integrator: RTE
  Smoothing : ON                             Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 3 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF012925.M
  Title     : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  Signal     : TIC: BF141408.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   2.157     5   11   17 rVB    55221     84730   2.50%   0.447%
  2   5.010   490  496  503 rBV    28766     45988   1.36%   0.243%
  3   5.410   559  564  585 rBV  1877248   2519570  74.44%  13.292%
  4   6.428   731  737  757 rBV  1904932   2536447  74.94%  13.381%
  5   6.787   793  798  803 rBV   402329    487504  14.40%   2.572%
 
  6   7.351   887  894  899 rBV  1236119   1684732  49.78%   8.888%
  7   8.069  1011 1016 1028 rBV   513059    648008  19.15%   3.418%
  8   9.145  1193 1199 1205 rBV  2331183   3103486  91.70%  16.372%
  9   9.822  1309 1314 1320 rBV   559095    735775  21.74%   3.881%
 10  10.616  1443 1449 1474 rBV  1449246   1884706  55.69%   9.943%
 
 11  11.310  1562 1567 1575 rBV   581584    749720  22.15%   3.955%
 12  12.904  1832 1838 1843 rBV  2596447   3384550 100.00%  17.855%
 13  13.957  2011 2017 2030 rBV   460587    614395  18.15%   3.241%
 14  15.410  2258 2264 2278 rVB   294071    476338  14.07%   2.513%
 
 
                        Sum of corrected areas:    18955949
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF020425\
  Data File : BF141408.D                                          
  Acq On    : 04 Feb 2025  15:06
  Operator  : RC/JU
  Sample    : PB166294BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 12   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF012925.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF020425\
  Data File : BF141408.D                                          
  Acq On    : 04 Feb 2025  15:06
  Operator  : RC/JU
  Sample    : PB166294BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 12   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF012925.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

*********************************************************************
Peak Number  1  Propane, 1,1‐dimethoxy‐         Concentration Rank  1

  R.T.     EstConc          Area       Relative to ISTD         R.T.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  2.157    3.48 ng          84730   1,4‐Dichlorobenzene‐d4      6.787

 Hit# of  5    Tentative ID             MW  MolForm       CAS#       Qual
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 1 Propane, 1,1‐dimethoxy‐             104 C5H12O2        004744‐10‐9 74
 2 Acetic acid, dimethoxy‐, methyl ... 134 C5H10O4        000089‐91‐8 40
 3 2‐Propanol, 1,1‐dimethoxy‐          120 C5H12O3        042919‐42‐6 36
 4 Pentane, 3‐methoxy‐                 102 C6H14O         036839‐67‐5 22
 5 Thiocyanic acid, methyl ester        73 C2H3NS         000556‐64‐9 9 
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2.202.302.402.502.60
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m/z  45.00   45.32%

2.202.302.402.502.60

m/z  41.05   32.90%
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m/z  47.05   26.14%
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF020425\
  Data File : BF141408.D                                          
  Acq On    : 04 Feb 2025  15:06
  Operator  : RC/JU
  Sample    : PB166294BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 12   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF012925.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Propane, 1,1‐di...   2.157     3.5  ng      84730   1   6.787  487504  20.0
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