
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF021125\
  Data File : BF141554.D                                          
  Acq On    : 11 Feb 2025  11:47
  Operator  : RC/JU
  Sample    : PB166641BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 5   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: rteint.p
  Integrator: RTE
  Smoothing : ON                             Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 3 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF020625.M
  Title     : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  Signal     : TIC: BF141554.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   5.422   560  566  586 rBV  2220701   3075514  69.42%  12.819%
  2   6.428   731  737  760 rBV  2206014   3146449  71.02%  13.115%
  3   6.787   793  798  809 rBV   478492    592300  13.37%   2.469%
  4   7.351   887  894  908 rBV  1451066   2109993  47.63%   8.795%
  5   8.069  1010 1016 1030 rBV   574342    792587  17.89%   3.304%
 
  6   9.145  1192 1199 1204 rBV  2862094   3882071  87.62%  16.181%
  7   9.822  1307 1314 1328 rBV   710581    924672  20.87%   3.854%
  8  10.616  1442 1449 1470 rBV  1829895   2501103  56.45%  10.425%
  9  11.310  1561 1567 1575 rBV   752347    982427  22.17%   4.095%
 10  12.898  1831 1837 1842 rBV  3224857   4430401 100.00%  18.466%
 
 11  13.951  2010 2016 2030 rVB   652710    870531  19.65%   3.628%
 12  15.404  2257 2263 2276 rBV   414814    683632  15.43%   2.849%
 
 
                        Sum of corrected areas:    23991680
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF021125\
  Data File : BF141554.D                                          
  Acq On    : 11 Feb 2025  11:47
  Operator  : RC/JU
  Sample    : PB166641BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 5   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF020625.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF021125\
  Data File : BF141554.D                                          
  Acq On    : 11 Feb 2025  11:47
  Operator  : RC/JU
  Sample    : PB166641BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 5   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF020625.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF021125\
  Data File : BF141554.D                                          
  Acq On    : 11 Feb 2025  11:47
  Operator  : RC/JU
  Sample    : PB166641BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 5   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF020625.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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