
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF022525\
  Data File : BF141758.D                                          
  Acq On    : 25 Feb 2025  12:03
  Operator  : RC/JU
  Sample    : PB166843BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 5   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: rteint.p
  Integrator: RTE
  Smoothing : ON                             Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 3 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF020625.M
  Title     : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  Signal     : TIC: BF141758.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   5.410   559  564  587 rBV  1909825   2695746  80.04%  13.950%
  2   6.428   731  737  767 rBV  1861026   2684175  79.70%  13.890%
  3   6.781   792  797  808 rBV   395014    494223  14.67%   2.557%
  4   7.345   887  893  926 rBV  1282376   1819702  54.03%   9.416%
  5   8.063  1009 1015 1043 rBV   463217    663809  19.71%   3.435%
 
  6   9.139  1192 1198 1222 rBV  2504442   3367923 100.00%  17.428%
  7   9.816  1307 1313 1329 rBV   541551    756579  22.46%   3.915%
  8  10.604  1442 1447 1479 rBV  1333956   1945819  57.78%  10.069%
  9  11.304  1560 1566 1586 rVB   499082    753147  22.36%   3.897%
 10  12.886  1829 1835 1850 rBV  2473237   3252901  96.58%  16.833%
 
 11  13.939  2009 2014 2034 rBV   306500    482638  14.33%   2.497%
 12  15.386  2254 2260 2278 rBV   216054    408229  12.12%   2.112%
 
 
                        Sum of corrected areas:    19324891
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF022525\
  Data File : BF141758.D                                          
  Acq On    : 25 Feb 2025  12:03
  Operator  : RC/JU
  Sample    : PB166843BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 5   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF020625.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF022525\
  Data File : BF141758.D                                          
  Acq On    : 25 Feb 2025  12:03
  Operator  : RC/JU
  Sample    : PB166843BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 5   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF020625.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF022525\
  Data File : BF141758.D                                          
  Acq On    : 25 Feb 2025  12:03
  Operator  : RC/JU
  Sample    : PB166843BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 5   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF020625.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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