
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF050522\
  Data File : BF128089.D                                          
  Acq On    : 05 May 2022  12:02
  Operator  : CG\JU
  Sample    : N2665‐01
  Misc      :  
  ALS Vial  : 5   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: rteint.p
  Integrator: RTE
  Smoothing : ON                             Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 3 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF042222.M
  Title     : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  Signal     : TIC: BF128089.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   5.528   547  551  555 rBV  1810831   1848860  64.76%  11.015%
  2   6.534   717  722  725 rBV  1958054   1928377  67.55%  11.489%
  3   6.904   782  785  789 rBV   625978    506949  17.76%   3.020%
  4   7.469   876  881  884 rBV  1329210   1309162  45.86%   7.800%
  5   8.187   999 1003 1007 rBV   759278    662801  23.22%   3.949%
 
  6   9.263  1181 1186 1189 rBV  2694543   2403559  84.19%  14.320%
  7   9.945  1298 1302 1306 rBV   934333    789898  27.67%   4.706%
  8  10.739  1432 1437 1440 rBV  1914079   1646073  57.66%   9.807%
  9  11.439  1552 1556 1559 rBV  1049796    864995  30.30%   5.154%
 10  11.951  1639 1643 1648 rBV    56511     52769   1.85%   0.314%
 
 11  13.027  1821 1826 1829 rBV  3206379   2854827 100.00%  17.009%
 12  13.927  1974 1979 1993 rBV2  157668    400242  14.02%   2.385%
 13  14.086  2002 2006 2009 rBV   944755    827304  28.98%   4.929%
 14  15.586  2256 2261 2267 rVB   534318    688567  24.12%   4.102%
 
 
                        Sum of corrected areas:    16784383

8270‐BF042222.M Fri May 06 17:41:26 2022                                                      Pag 1

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
SB-12,7

Instrument :
BNA_F
ClientSampleId :
SB-12,7



                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF050522\
  Data File : BF128089.D                                          
  Acq On    : 05 May 2022  12:02
  Operator  : CG\JU
  Sample    : N2665‐01
  Misc      :  
  ALS Vial  : 5   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF042222.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   :  
  TIC Integration Parameters: rteint.p
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF050522\
  Data File : BF128089.D                                          
  Acq On    : 05 May 2022  12:02
  Operator  : CG\JU
  Sample    : N2665‐01
  Misc      :  
  ALS Vial  : 5   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF042222.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   :  
  TIC Integration Parameters: rteint.p

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF050522\
  Data File : BF128089.D                                          
  Acq On    : 05 May 2022  12:02
  Operator  : CG\JU
  Sample    : N2665‐01
  Misc      :  
  ALS Vial  : 5   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270‐BF042222.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  TIC Library   :  
  TIC Integration Parameters: rteint.p
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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