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          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4      7.932  152     6149     0.400 ng/ul    0.00
     4) Naphthalene‐d8             10.740  136    23133     0.400 ng/ul    0.00
     9) Acenaphthene‐d10           14.577  164    11342     0.400 ng/ul    0.00
    13) Phenanthrene‐d10           17.324  188    20593     0.400 ng/ul    0.00
    17) Chrysene‐d12               21.509  240    11857     0.400 ng/ul    0.00
    23) Perylene‐d12               23.920  264    11460     0.400 ng/ul  # 0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
     3) 1,4‐Dioxane‐d8              3.325   96     3228     0.334 ng/ul   0.00  
     6) 2‐Methylnaphthalene‐d10    12.329  152    13075     0.403 ng/ul   0.00  
    18) Fluoranthene‐d10           19.352  212    16935     0.446 ng/ul   0.00  
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
     2) 1,4‐Dioxane                 3.359   88     3356     0.341 ng/ul#    83
     5) Naphthalene                10.789  128    24575     0.385 ng/ul     99
     7) 2‐Methylnaphthalene        12.406  142    14840     0.396 ng/ul     99
     8) 1‐Methylnaphthalene        12.620  142    14509     0.387 ng/ul    100
    10) Acenaphthylene             14.295  152    20158     0.398 ng/ul     99
    11) Acenaphthene               14.637  153    16007     0.374 ng/ul     99
    12) Fluorene                   15.627  166    16935     0.371 ng/ul     99
    14) Pentachlorophenol          16.978  266     1598     0.403 ng/ul     94
    15) Phenanthrene               17.366  178    23289     0.364 ng/ul     99
    16) Anthracene                 17.459  178    20303     0.378 ng/ul     99
    19) Fluoranthene               19.384  202    21668     0.430 ng/ul     97
    20) Pyrene                     19.747  202    22330     0.414 ng/ul     99
    21) Benzo(a)anthracene         21.491  228    16438     0.410 ng/ul     99
    22) Chrysene                   21.544  228    16667     0.364 ng/ul     98
    24) Benzo(b)fluoranthene       23.181  252    16093     0.363 ng/ul     91
    25) Benzo(k)fluoranthene       23.230  252    15773     0.361 ng/ul#    91
    26) Benzo(a)pyrene             23.812  252    14261     0.357 ng/ul     91
    27) Indeno(1,2,3‐cd)pyrene     26.417  276    19029     0.342 ng/ul#    44
    28) Dibenzo(a,h)anthracene     26.437  278    15114     0.347 ng/ul     97
    29) Benzo(g,h,i)perylene       27.188  276    16177     0.332 ng/ul     99
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

SFAM‐EPA‐SIM‐BM062223.M Mon Jul 03 08:52:26 2023                                                  1

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTD0.4142

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTD0.4142



                                        Quantitation Report    (QT Reviewed)

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM070123\
  Data File : BM040496.D                                          
  Acq On    : 01 Jul 2023  10:35
  Operator  : MA/JU
  Sample    : SSTDCCC0.4
  Misc      :  
  ALS Vial  : 2   Sample Multiplier: 1

  Quant Time: Jul 01 23:46:27 2023
  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\SFAM‐EPA‐SIM‐BM062223.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
  QLast Update : Sat Jul 01 03:00:05 2023
  Response via : Initial Calibration

4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

21000

22000

23000

24000

25000

26000

27000

28000

29000

Time-->

Abundance TIC: BM040496.D\data.ms

B
en

zo
(g

,h
,i)

pe
ry

le
ne

D
ib

en
zo

(a
,h

)a
nt

hr
ac

en
e

In
de

no
(1

,2
,3

-c
d)

py
re

ne

P
er

yl
en

e-
d1

2,
I

B
en

zo
(a

)p
yr

en
e,

C

B
en

zo
(k

)f
lu

or
an

th
en

e
B

en
zo

(b
)f

lu
or

an
th

en
e

C
hr

ys
en

e
C

hr
ys

en
e-

d1
2

B
en

zo
(a

)a
nt

hr
ac

en
e

P
yr

en
e

F
lu

or
an

th
en

e,
C

F
lu

or
an

th
en

e-
d1

0,
S

U
R

R

A
nt

hr
ac

en
e

P
he

na
nt

hr
en

e
P

he
na

nt
hr

en
e-

d1
0,

I
P

en
ta

ch
lo

ro
ph

en
ol

F
lu

or
en

e

A
ce

na
ph

th
en

e,
C

A
ce

na
ph

th
en

e-
d1

0,
I

A
ce

na
ph

th
yl

en
e

1-
M

et
hy

ln
ap

ht
ha

le
ne

2-
M

et
hy

ln
ap

ht
ha

le
ne

2-
M

et
hy

ln
ap

ht
ha

le
ne

-d
10

,S
U

R
R

N
ap

ht
ha

le
ne

N
ap

ht
ha

le
ne

-d
8,

I

1,
4-

D
ic

hl
or

ob
en

ze
ne

-d
4,

I

1,
4-

D
io

xa
ne

-d
8,

S
1,

4-
D

io
xa

ne

SFAM‐EPA‐SIM‐BM062223.M Mon Jul 03 08:52:29 2023                                                      Page: 2

Instrument :
BNA_M
ClientSampleId :
SSTD0.4142


