
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM101723\
  Data File : BM042329.D                                          
  Acq On    : 17 Oct 2023  20:14
  Operator  : MA/JU
  Sample    : PB156422BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 14   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: LSCINT.P
  Integrator: RTE
  Smoothing : OFF                            Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 0.1 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\SFAM‐EPA‐BM101223.MA.M
  Title     : SVOA CALIBRATION
 
  Signal     : TIC: BM042329.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   3.369    28   31   40 rVB    60737     82231   1.81%   0.177%
  2   3.804   101  105  129 rBV   753736   1219295  26.80%   2.623%
  3   4.122   155  159  166 rVB    13571     21150   0.46%   0.045%
  4   7.157   668  675  690 rBV   937076   1433539  31.51%   3.083%
  5   7.351   701  708  719 rVB   762906   1175131  25.83%   2.528%
 
  6   7.534   732  739  749 rBV   869427   1352868  29.74%   2.910%
  7   8.010   813  820  828 rBV   478167    754795  16.59%   1.623%
  8   8.716   933  940  950 rBV  1107799   1704406  37.47%   3.666%
  9   9.210  1017 1024 1032 rBV   887598   1406680  30.92%   3.026%
 10   9.922  1137 1145 1153 rBV   726771   1147547  25.22%   2.468%
 
 11  10.445  1227 1234 1246 rBV   998531   1621993  35.65%   3.489%
 12  10.833  1293 1300 1307 rBV   689625   1144002  25.15%   2.461%
 13  10.992  1319 1327 1341 rBV  1043876   1801301  39.60%   3.874%
 14  12.416  1564 1569 1578 rVB2   13531     23818   0.52%   0.051%
 15  13.498  1748 1753 1757 rBV2    7721     10730   0.24%   0.023%
 
 16  14.068  1843 1850 1858 rBV  1989926   2594810  57.04%   5.581%
 17  14.357  1892 1899 1912 rBV  2030918   2892772  63.59%   6.222%
 18  14.651  1943 1949 1958 rBV  1032845   1508775  33.17%   3.245%
 19  14.863  1979 1985 1999 rBV  1003229   1430328  31.44%   3.076%
 20  15.645  2111 2118 2126 rBV  2677607   3629333  79.78%   7.806%
 
 21  15.768  2131 2139 2155 rBV   979760   1276609  28.06%   2.746%
 22  15.880  2155 2158 2162 rVB5   11225     13888   0.31%   0.030%
 23  17.404  2410 2417 2427 rBV  1299706   1757372  38.63%   3.780%
 24  17.504  2427 2434 2448 rBV  2970997   3986076  87.62%   8.574%
 25  18.251  2556 2561 2564 rBV5    7220      9878   0.22%   0.021%
 
 26  19.356  2745 2749 2753 rVB3   28415     33376   0.73%   0.072%
 27  19.427  2756 2761 2766 rBV    28568     38212   0.84%   0.082%
 28  19.521  2775 2777 2781 rVB5    6410      6502   0.14%   0.014%
 29  19.668  2799 2802 2805 rVB3    8489      9881   0.22%   0.021%
 30  19.798  2817 2824 2836 rBV  3520727   4549268 100.00%   9.785%
 
 31  21.580  3122 3127 3134 rBV2 1354099   1760263  38.69%   3.786%
 32  23.891  3513 3520 3537 rVB2 2173412   4340030  95.40%   9.335%
 33  24.056  3541 3548 3560 rVB   887618   1756071  38.60%   3.777%
 
 
                        Sum of corrected areas:    46492930
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM101723\
  Data File : BM042329.D                                          
  Acq On    : 17 Oct 2023  20:14
  Operator  : MA/JU
  Sample    : PB156422BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 14   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\SFAM‐EPA‐BM101223.MA.M
  Quant Title  : SVOA CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM101723\
  Data File : BM042329.D                                          
  Acq On    : 17 Oct 2023  20:14
  Operator  : MA/JU
  Sample    : PB156422BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 14   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\SFAM‐EPA‐BM101223.MA.M
  Quant Title  : SVOA CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM101723\
  Data File : BM042329.D                                          
  Acq On    : 17 Oct 2023  20:14
  Operator  : MA/JU
  Sample    : PB156422BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 14   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\SFAM‐EPA‐BM101223.MA.M
  Quant Title  : SVOA CALIBRATION
 
  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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