
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM081621\
  Data File : BM031757.D                                          
  Acq On    : 16 Aug 2021  19:01
  Operator  : CG/JU
  Sample    : PB138419BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 3   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: rteint.p
  Integrator: RTE
  Smoothing : ON                             Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 3 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270‐BM081621.M
  Title     : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  Signal     : TIC: BM031757.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   5.187   351  357  370 rBV  1376206   1942391  43.07%  10.893%
  2   6.752   615  623  637 rBV  1351384   2069028  45.87%  11.603%
  3   7.552   752  759  767 rBV   189044    291394   6.46%   1.634%
  4   8.704   947  955  972 rBV   786312   1289962  28.60%   7.234%
  5  10.310  1222 1228 1237 rBV   229824    394749   8.75%   2.214%
 
  6  12.804  1645 1652 1661 rBV  1992472   2761547  61.23%  15.487%
  7  14.186  1881 1887 1895 rBV   351896    514952  11.42%   2.888%
  8  15.686  2136 2142 2155 rBV  1573514   2176706  48.26%  12.207%
  9  16.945  2349 2356 2367 rBV   416053    610858  13.54%   3.426%
 10  19.592  2799 2806 2811 rBV  3749783   4510220 100.00%  25.294%
 
 11  21.139  3064 3069 3076 rBV   531299    647952  14.37%   3.634%
 12  23.292  3428 3435 3447 rVB   335074    621686  13.78%   3.486%
 
 
                        Sum of corrected areas:    17831445
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM081621\
  Data File : BM031757.D                                          
  Acq On    : 16 Aug 2021  19:01
  Operator  : CG/JU
  Sample    : PB138419BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 3   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270‐BM081621.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM081621\
  Data File : BM031757.D                                          
  Acq On    : 16 Aug 2021  19:01
  Operator  : CG/JU
  Sample    : PB138419BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 3   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270‐BM081621.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Data\BM081621\
  Data File : BM031757.D                                          
  Acq On    : 16 Aug 2021  19:01
  Operator  : CG/JU
  Sample    : PB138419BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 3   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_M\Methods\8270‐BM081621.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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