
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP072924\
  Data File : BP021236.D                                          
  Acq On    : 30 Jul 2024  15:36
  Operator  : MA/JU
  Sample    : PB162276BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 7   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: LSCINT.P
  Integrator: RTE
  Smoothing : OFF                            Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 0.1 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\SFAM‐EPA‐BP071024.MA.M
  Title     : SVOA CALIBRATION
 
  Signal     : TIC: BP021236.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   3.170    27   31   40 rVB    39019     58665   1.34%   0.130%
  2   3.587    99  102  122 rBV   429274    818523  18.63%   1.810%
  3   3.887   150  153  157 rVB3    8343     11223   0.26%   0.025%
  4   4.322   225  227  232 rVB6    3364      4829   0.11%   0.011%
  5   5.311   390  395  399 rBV8    2525      4848   0.11%   0.011%
 
  6   6.740   634  638  642 rBV4    2963      5306   0.12%   0.012%
  7   6.846   649  656  673 rBV   511450   1039377  23.66%   2.298%
  8   6.981   673  679  694 rVB   485579    809163  18.42%   1.789%
  9   7.181   706  713  732 rBV   637233   1106467  25.19%   2.446%
 10   7.628   782  789  807 rBV   663568   1171815  26.68%   2.591%
 
 11   8.358   907  913  936 rBV   677645   1346867  30.66%   2.978%
 12   8.793   979  987 1009 rBV   521705   1053332  23.98%   2.329%
 13   9.499  1100 1107 1126 rBV   427398    925971  21.08%   2.047%
 14  10.052  1194 1201 1216 rBV   571259   1303188  29.67%   2.881%
 15  10.393  1251 1259 1274 rBV  1092853   1641038  37.36%   3.628%
 
 16  10.552  1279 1286 1318 rBV   515993   1355033  30.85%   2.996%
 17  12.034  1529 1538 1546 rBV3    7197     20260   0.46%   0.045%
 18  13.693  1812 1820 1836 rBV  1151872   2134318  48.59%   4.719%
 19  13.969  1860 1867 1886 rBV2 1435989   2499211  56.90%   5.525%
 20  14.275  1912 1919 1935 rBV  1432018   2263709  51.54%   5.005%
 
 21  14.593  1966 1973 1990 rBV   210288    680441  15.49%   1.504%
 22  15.293  2085 2092 2104 rBV  1888366   3172739  72.23%   7.014%
 23  15.475  2116 2123 2134 rBV   496080    849884  19.35%   1.879%
 24  16.098  2222 2229 2236 rVB6    7720     11365   0.26%   0.025%
 25  16.763  2335 2342 2348 rVV10    5085     12341   0.28%   0.027%
 
 26  16.887  2360 2363 2368 rVB2    4912      7182   0.16%   0.016%
 27  17.098  2393 2399 2410 rBV  2066149   2822150  64.25%   6.239%
 28  17.204  2410 2417 2440 rVB  1987369   3542355  80.65%   7.832%
 29  18.045  2557 2560 2564 rBV6    4838      9234   0.21%   0.020%
 30  19.128  2740 2744 2754 rBV3   31896     50120   1.14%   0.111%
 
 31  19.216  2756 2759 2765 rVV2   22284     30576   0.70%   0.068%
 32  19.586  2815 2822 2836 rBV  2423390   4392426 100.00%   9.711%
 33  21.551  3149 3156 3167 rBV  1645220   3060334  69.67%   6.766%
 34  24.621  3669 3678 3695 rBV2 1465978   3904131  88.88%   8.631%
 35  24.851  3709 3717 3739 rVB   957585   3113603  70.89%   6.884%
 
 

SFAM‐EPA‐BP071024.MA.M Wed Jul 31 20:30:44 2024                                                   1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
SBLK276

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
SBLK276

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
SBLK276

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
SBLK276

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
SBLK276

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
SBLK276

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
SBLK276

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
SBLK276

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
SBLK276

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
SBLK276

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
SBLK276

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
SBLK276

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
SBLK276

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
SBLK276

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
SBLK276

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
SBLK276

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
SBLK276

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
SBLK276

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
SBLK276

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
SBLK276

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
SBLK276

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
SBLK276

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
SBLK276

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
SBLK276



                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP072924\
  Data File : BP021236.D                                          
  Acq On    : 30 Jul 2024  15:36
  Operator  : MA/JU
  Sample    : PB162276BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 7   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: LSCINT.P
  Integrator: RTE
  Smoothing : OFF                            Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 0.1 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\SFAM‐EPA‐BP071024.MA.M
  Title     : SVOA CALIBRATION
 
 
                        Sum of corrected areas:    45232024
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP072924\
  Data File : BP021236.D                                          
  Acq On    : 30 Jul 2024  15:36
  Operator  : MA/JU
  Sample    : PB162276BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 7   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\SFAM‐EPA‐BP071024.MA.M
  Quant Title  : SVOA CALIBRATION

  TIC Library   : C:\DATABASE\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP072924\
  Data File : BP021236.D                                          
  Acq On    : 30 Jul 2024  15:36
  Operator  : MA/JU
  Sample    : PB162276BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 7   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\SFAM‐EPA‐BP071024.MA.M
  Quant Title  : SVOA CALIBRATION

  TIC Library   : C:\DATABASE\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP072924\
  Data File : BP021236.D                                          
  Acq On    : 30 Jul 2024  15:36
  Operator  : MA/JU
  Sample    : PB162276BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 7   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\SFAM‐EPA‐BP071024.MA.M
  Quant Title  : SVOA CALIBRATION
 
  TIC Library   : C:\DATABASE\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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