
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP091621\
  Data File : BP006999.D                                          
  Acq On    : 16 Sep 2021  17:08
  Operator  : CG/JU
  Sample    : PB139068BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 3   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: rteint.p
  Integrator: RTE
  Smoothing : ON                             Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 3 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E‐BP091621.M
  Title     : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  Signal     : TIC: BP006999.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   5.493   402  409  426 rBV  6344484   9393897  45.24%  10.269%
  2   7.081   671  679  696 rBV  5606942   9244767  44.52%  10.106%
  3   7.922   814  822  831 rBV  1305423   2088477  10.06%   2.283%
  4   9.081  1010 1019 1039 rBV  3543185   5774668  27.81%   6.313%
  5  10.722  1288 1298 1313 rBV  1660718   2849889  13.72%   3.115%
 
  6  13.175  1707 1715 1731 rBV  9254670  13703025  65.99%  14.980%
  7  14.545  1940 1948 1957 rBV  2575593   3685699  17.75%   4.029%
  8  16.033  2193 2201 2226 rBV  6694779   9560385  46.04%  10.451%
  9  17.292  2408 2415 2427 rBV  3086062   4344651  20.92%   4.750%
 10  19.851  2844 2850 2862 rBV  16606812  20765430 100.00%  22.701%
 
 11  21.151  3067 3071 3077 rBV   232269    327460   1.58%   0.358%
 12  21.368  3103 3108 3118 rBV  3889656   4818444  23.20%   5.267%
 13  23.786  3513 3519 3531 rVB2 2371782   4918620  23.69%   5.377%
 
 
                        Sum of corrected areas:    91475412
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP091621\
  Data File : BP006999.D                                          
  Acq On    : 16 Sep 2021  17:08
  Operator  : CG/JU
  Sample    : PB139068BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 3   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E‐BP091621.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP091621\
  Data File : BP006999.D                                          
  Acq On    : 16 Sep 2021  17:08
  Operator  : CG/JU
  Sample    : PB139068BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 3   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E‐BP091621.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP091621\
  Data File : BP006999.D                                          
  Acq On    : 16 Sep 2021  17:08
  Operator  : CG/JU
  Sample    : PB139068BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 3   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E‐BP091621.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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