
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP100124\
  Data File : BP022130.D                                          
  Acq On    : 01 Oct 2024  11:06
  Operator  : RC/JU
  Sample    : PB163565BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 3   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: LSCINT.P
  Integrator: RTE
  Smoothing : OFF                            Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 0.1 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\SFAM‐EPA‐BP092424.MA.M
  Title     : SVOA CALIBRATION
 
  Signal     : TIC: BP022130.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   3.216    35   39   48 rVB    30125     40520   1.12%   0.122%
  2   3.628   105  109  127 rBV   367277    558211  15.49%   1.674%
  3   3.952   159  164  168 rVB     8285     11376   0.32%   0.034%
  4   6.881   653  662  676 rBV   458546    743936  20.65%   2.231%
  5   7.040   682  689  701 rVB   358476    553306  15.36%   1.659%
 
  6   7.240   715  723  731 rBV   484852    766733  21.28%   2.299%
  7   7.699   793  801  808 rBV   478507    775586  21.53%   2.326%
  8   8.393   910  919  937 rBV   546973    920406  25.54%   2.760%
  9   8.834   986  994 1004 rBV   422968    726635  20.17%   2.179%
 10   9.551  1106 1116 1129 rBV   374215    637976  17.71%   1.913%
 
 11  10.081  1196 1206 1217 rBV   533431    988993  27.45%   2.966%
 12  10.451  1261 1269 1278 rVB   590100   1013492  28.13%   3.039%
 13  10.587  1285 1292 1301 rBV   531906    894839  24.83%   2.683%
 14  12.040  1533 1539 1545 rBV3    8919     17234   0.48%   0.052%
 15  13.704  1815 1822 1835 rBV  1010496   1491243  41.39%   4.472%
 
 16  13.992  1861 1871 1879 rBV  1077923   1656954  45.99%   4.969%
 17  14.051  1879 1881 1888 rVB7    2377      3930   0.11%   0.012%
 18  14.304  1916 1924 1932 rBV   996487   1497139  41.55%   4.490%
 19  14.510  1952 1959 1981 rBV   394931    728818  20.23%   2.186%
 20  14.728  1994 1996 2002 rVB7    3364      3923   0.11%   0.012%
 
 21  15.304  2084 2094 2104 rBV  1390191   2145144  59.53%   6.433%
 22  15.428  2109 2115 2127 rVV   476198    668847  18.56%   2.006%
 23  15.545  2131 2135 2139 rVB4    6182     10006   0.28%   0.030%
 24  16.751  2332 2340 2348 rBV8    9891     26278   0.73%   0.079%
 25  17.098  2391 2399 2410 rBV  1162633   1952985  54.20%   5.857%
 
 26  17.198  2410 2416 2434 rVB  1701568   2423532  67.26%   7.268%
 27  18.039  2555 2559 2562 rBV6    6571     10265   0.28%   0.031%
 28  19.122  2739 2743 2748 rVB3   21734     31796   0.88%   0.095%
 29  19.198  2751 2756 2762 rBV2   19197     37216   1.03%   0.112%
 30  19.580  2814 2821 2832 rBV  2066209   3114713  86.44%   9.341%
 
 31  21.533  3147 3153 3160 rBV  1702497   2577026  71.52%   7.728%
 32  24.586  3663 3672 3689 rVB  1404196   3603186 100.00%  10.805%
 33  24.815  3702 3711 3726 rVB  1045715   2713815  75.32%   8.138%
 
 
                        Sum of corrected areas:    33346059
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP100124\
  Data File : BP022130.D                                          
  Acq On    : 01 Oct 2024  11:06
  Operator  : RC/JU
  Sample    : PB163565BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 3   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\SFAM‐EPA‐BP092424.MA.M
  Quant Title  : SVOA CALIBRATION

  TIC Library   : C:\DATABASE\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP100124\
  Data File : BP022130.D                                          
  Acq On    : 01 Oct 2024  11:06
  Operator  : RC/JU
  Sample    : PB163565BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 3   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\SFAM‐EPA‐BP092424.MA.M
  Quant Title  : SVOA CALIBRATION

  TIC Library   : C:\DATABASE\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP100124\
  Data File : BP022130.D                                          
  Acq On    : 01 Oct 2024  11:06
  Operator  : RC/JU
  Sample    : PB163565BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 3   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\SFAM‐EPA‐BP092424.MA.M
  Quant Title  : SVOA CALIBRATION
 
  TIC Library   : C:\DATABASE\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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