
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP100224\
  Data File : BP022213.D                                          
  Acq On    : 04 Oct 2024  04:01
  Operator  : RC/JU
  Sample    : PB163860BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 19   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: LSCINT.P
  Integrator: RTE
  Smoothing : OFF                            Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 0.1 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\SFAM‐EPA‐BP092424.MA.M
  Title     : SVOA CALIBRATION
 
  Signal     : TIC: BP022213.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   3.217    35   39   47 rVB    23978     33732   1.13%   0.110%
  2   3.628   105  109  123 rBV   322413    510985  17.05%   1.671%
  3   3.946   161  163  170 rVB2    5855      8566   0.29%   0.028%
  4   6.881   655  662  674 rBV   410113    651781  21.75%   2.131%
  5   7.034   681  688  698 rVB   321560    475132  15.85%   1.553%
 
  6   7.234   714  722  733 rBV   428540    674488  22.50%   2.205%
  7   7.693   793  800  811 rBV   408138    666637  22.24%   2.179%
  8   8.393   912  919  933 rBV   496779    824056  27.49%   2.694%
  9   8.828   984  993 1005 rBV   371638    645708  21.54%   2.111%
 10   9.546  1107 1115 1125 rBV   349431    564891  18.85%   1.847%
 
 11  10.081  1199 1206 1217 rBV   541192    917763  30.62%   3.000%
 12  10.452  1260 1269 1278 rBV   545230    932255  31.10%   3.048%
 13  10.581  1281 1291 1307 rBV   440807    855311  28.54%   2.796%
 14  12.040  1534 1539 1545 rVB4    7481     12146   0.41%   0.040%
 15  13.704  1815 1822 1836 rBV  1053695   1432530  47.79%   4.683%
 
 16  13.987  1862 1870 1883 rBV  1089901   1663966  55.52%   5.440%
 17  14.298  1916 1923 1934 rBV   956859   1456263  48.59%   4.761%
 18  14.516  1953 1960 1972 rBV   296567    578166  19.29%   1.890%
 19  15.304  2087 2094 2106 rBV  1457384   2190696  73.09%   7.162%
 20  15.428  2109 2115 2130 rVV   311086    462573  15.43%   1.512%
 
 21  15.545  2132 2135 2142 rVB5    7035     11087   0.37%   0.036%
 22  16.110  2226 2231 2233 rBV5    2083      3216   0.11%   0.011%
 23  16.740  2334 2338 2346 rBV7    7862     15694   0.52%   0.051%
 24  16.869  2357 2360 2366 rVB5    3179      5457   0.18%   0.018%
 25  17.092  2391 2398 2408 rBV  1286824   1924543  64.21%   6.292%
 
 26  17.192  2408 2415 2426 rVV  1682562   2453723  81.86%   8.022%
 27  17.622  2484 2488 2489 rBV4    2752      3465   0.12%   0.011%
 28  19.110  2737 2741 2748 rBV3   23577     36715   1.22%   0.120%
 29  19.192  2750 2755 2762 rVV2   20060     33903   1.13%   0.111%
 30  19.575  2813 2820 2830 rBV  1949425   2995927  99.95%   9.795%
 
 31  21.522  3145 3151 3158 rBV  1487354   2240717  74.76%   7.326%
 32  24.574  3661 3670 3683 rVB  1132583   2997326 100.00%   9.799%
 33  24.798  3699 3708 3720 rVB   876062   2308002  77.00%   7.546%
 
 
                        Sum of corrected areas:    30587420
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP100224\
  Data File : BP022213.D                                          
  Acq On    : 04 Oct 2024  04:01
  Operator  : RC/JU
  Sample    : PB163860BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 19   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\SFAM‐EPA‐BP092424.MA.M
  Quant Title  : SVOA CALIBRATION

  TIC Library   : C:\DATABASE\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP100224\
  Data File : BP022213.D                                          
  Acq On    : 04 Oct 2024  04:01
  Operator  : RC/JU
  Sample    : PB163860BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 19   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\SFAM‐EPA‐BP092424.MA.M
  Quant Title  : SVOA CALIBRATION

  TIC Library   : C:\DATABASE\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP100224\
  Data File : BP022213.D                                          
  Acq On    : 04 Oct 2024  04:01
  Operator  : RC/JU
  Sample    : PB163860BL
  Misc      :  
  ALS Vial  : 19   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\SFAM‐EPA‐BP092424.MA.M
  Quant Title  : SVOA CALIBRATION
 
  TIC Library   : C:\DATABASE\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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