
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP111021\
  Data File : BP007935.D                                          
  Acq On    : 10 Nov 2021  23:55
  Operator  : CG/JU
  Sample    : M4572‐01
  Misc      :  
  ALS Vial  : 16   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: rteint.p
  Integrator: RTE
  Smoothing : ON                             Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 3 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E‐BP110221.M
  Title     : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  Signal     : TIC: BP007935.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   5.440   360  366  377 rBV  1146606   1637860  17.59%   5.029%
  2   7.028   628  636  646 rBV   614629    975274  10.47%   2.995%
  3   7.852   769  776  784 rBV   448125    701738   7.54%   2.155%
  4   9.011   963  973  987 rBV  1308992   2198755  23.61%   6.751%
  5  10.652  1242 1252 1265 rBV   498767    848413   9.11%   2.605%
 
  6  13.116  1663 1671 1688 rBV  3366883   5111026  54.89%  15.693%
  7  14.493  1898 1905 1918 rBV   761231   1197821  12.86%   3.678%
  8  15.987  2151 2159 2179 rBV  2917514   4542698  48.78%  13.948%
  9  17.245  2366 2373 2386 rBV  1038068   1514557  16.26%   4.650%
 10  17.369  2387 2394 2401 rVB2   81328    119323   1.28%   0.366%
 
 11  19.810  2803 2809 2822 rBV  7670558   9312177 100.00%  28.592%
 12  21.051  3017 3020 3026 rBV3   83916    117229   1.26%   0.360%
 13  21.339  3064 3069 3079 rBV  1517504   2049371  22.01%   6.292%
 14  23.745  3472 3478 3487 rVB2 1075599   2242405  24.08%   6.885%
 
 
                        Sum of corrected areas:    32568647
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP111021\
  Data File : BP007935.D                                          
  Acq On    : 10 Nov 2021  23:55
  Operator  : CG/JU
  Sample    : M4572‐01
  Misc      :  
  ALS Vial  : 16   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E‐BP110221.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP111021\
  Data File : BP007935.D                                          
  Acq On    : 10 Nov 2021  23:55
  Operator  : CG/JU
  Sample    : M4572‐01
  Misc      :  
  ALS Vial  : 16   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E‐BP110221.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP111021\
  Data File : BP007935.D                                          
  Acq On    : 10 Nov 2021  23:55
  Operator  : CG/JU
  Sample    : M4572‐01
  Misc      :  
  ALS Vial  : 16   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E‐BP110221.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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