
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG111621\
  Data File : BG051079.D                                          
  Acq On    : 16 Nov 2021  23:21
  Operator  : CG/JU
  Sample    : M4640‐01
  Misc      :  
  ALS Vial  : 13   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: rteint.p
  Integrator: RTE
  Smoothing : ON                             Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 3 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270‐BG111321.M
  Title     : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  Signal     : TIC: BG051079.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   5.760   380  387  395 rBV   365142    622695  54.94%   8.722%
  2   7.376   653  662  675 rBV   393922    705292  62.23%   9.879%
  3   8.228   799  807  817 rVB   139438    242276  21.38%   3.393%
  4   9.403   999 1007 1018 rBV   245871    455699  40.21%   6.383%
  5  10.796  1238 1244 1259 rBV   105930    203995  18.00%   2.857%
 
  6  11.054  1280 1288 1297 rBV   200427    368902  32.55%   5.167%
  7  13.475  1693 1700 1707 rBV   626725    978618  86.34%  13.707%
  8  14.856  1928 1935 1942 rVB   324536    517050  45.62%   7.242%
  9  16.342  2182 2188 2196 rBV   447452    722860  63.78%  10.125%
 10  16.542  2213 2222 2227 rBV2   18360     42379   3.74%   0.594%
 
 11  16.965  2289 2294 2300 rBV9    7342     15379   1.36%   0.215%
 12  17.605  2396 2403 2410 rBV   343052    573293  50.58%   8.030%
 13  18.228  2505 2509 2512 rBV    19912     25736   2.27%   0.360%
 14  18.451  2544 2547 2550 rBV4   16157     22401   1.98%   0.314%
 15  20.191  2838 2843 2848 rVB   877112   1133418 100.00%  15.875%
 
 16  21.906  3130 3135 3142 rVB2  296911    509518  44.95%   7.137%
 
 
                        Sum of corrected areas:     7139511
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG111621\
  Data File : BG051079.D                                          
  Acq On    : 16 Nov 2021  23:21
  Operator  : CG/JU
  Sample    : M4640‐01
  Misc      :  
  ALS Vial  : 13   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270‐BG111321.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   :  
  TIC Integration Parameters: rteint.p

3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 12.50 13.00
0

200000

400000

600000

800000

1000000

Time-->

Abundance TIC: BG051079.D\data.ms

 5.760
 7.376

 8.228

 9.403

10.796

11.054

13.50 14.00 14.50 15.00 15.50 16.00 16.50 17.00 17.50 18.00 18.50 19.00 19.50 20.00 20.50 21.00 21.50 22.00 22.50
0

200000

400000

600000

800000

1000000

Time-->

Abundance TIC: BG051079.D\data.ms

13.475

14.856

16.342

16.54216.965

17.605

18.22818.451

20.191

21.906

23.00 23.50 24.00 24.50 25.00 25.50 26.00 26.50 27.00 27.50 28.00 28.50 29.00 29.50 30.00 30.50 31.00 31.50 32.00
0

200000

400000

600000

800000

1000000

Time-->

Abundance TIC: BG051079.D\data.ms

8270‐BG111321.M Wed Nov 17 13:36:09 2021                                                      Page: 2

Instrument :
BNA_G
ClientSampleId :
WC-2-AS



                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG111621\
  Data File : BG051079.D                                          
  Acq On    : 16 Nov 2021  23:21
  Operator  : CG/JU
  Sample    : M4640‐01
  Misc      :  
  ALS Vial  : 13   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270‐BG111321.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   :  
  TIC Integration Parameters: rteint.p

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG111621\
  Data File : BG051079.D                                          
  Acq On    : 16 Nov 2021  23:21
  Operator  : CG/JU
  Sample    : M4640‐01
  Misc      :  
  ALS Vial  : 13   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270‐BG111321.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  TIC Library   :  
  TIC Integration Parameters: rteint.p
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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