
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG112122\
  Data File : BG055721.D                                          
  Acq On    : 21 Nov 2022  19:04
  Operator  : CG/JU
  Sample    : N5678‐13
  Misc      :  
  ALS Vial  : 6   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: rteint.p
  Integrator: RTE
  Smoothing : ON                             Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 3 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270‐BG111622.M
  Title     : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  Signal     : TIC: BG055721.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   5.293   335  341  351 rVB    61881     95102   4.75%   0.967%
  2   5.775   416  423  433 rBV   422371    675729  33.77%   6.871%
  3   7.391   690  698  710 rBV   442377    758649  37.91%   7.715%
  4   8.248   837  844  855 rVB   112047    193569   9.67%   1.968%
  5   9.418  1035 1043 1051 rBV   258456    454869  22.73%   4.625%
 
  6  11.074  1317 1325 1335 rBV   177193    313937  15.69%   3.192%
  7  13.495  1730 1737 1744 rBV   800304   1242633  62.10%  12.636%
  8  14.870  1964 1971 1980 rVB   331557    521485  26.06%   5.303%
  9  16.351  2216 2223 2238 rBV   685308   1063012  53.12%  10.810%
 10  17.608  2431 2437 2444 rBV   449092    675579  33.76%   6.870%
 
 11  18.466  2577 2583 2592 rBV    78634    135469   6.77%   1.378%
 12  19.729  2794 2798 2807 rBV3   25499     49542   2.48%   0.504%
 13  20.193  2872 2877 2883 rBV  1533528   2001108 100.00%  20.349%
 14  21.533  3097 3105 3126 rBV6   51004    218609  10.92%   2.223%
 15  21.903  3162 3168 3175 rBV2  404400    698382  34.90%   7.102%
 
 16  25.317  3740 3749 3761 rVB   257060    736286  36.79%   7.487%
 
 
                        Sum of corrected areas:     9833960
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG112122\
  Data File : BG055721.D                                          
  Acq On    : 21 Nov 2022  19:04
  Operator  : CG/JU
  Sample    : N5678‐13
  Misc      :  
  ALS Vial  : 6   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270‐BG111622.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG112122\
  Data File : BG055721.D                                          
  Acq On    : 21 Nov 2022  19:04
  Operator  : CG/JU
  Sample    : N5678‐13
  Misc      :  
  ALS Vial  : 6   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270‐BG111622.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG112122\
  Data File : BG055721.D                                          
  Acq On    : 21 Nov 2022  19:04
  Operator  : CG/JU
  Sample    : N5678‐13
  Misc      :  
  ALS Vial  : 6   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270‐BG111622.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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