
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG112122\
  Data File : BG055723.D                                          
  Acq On    : 21 Nov 2022  20:27
  Operator  : CG/JU
  Sample    : N5678‐17
  Misc      :  
  ALS Vial  : 8   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: rteint.p
  Integrator: RTE
  Smoothing : ON                             Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 3 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270‐BG111622.M
  Title     : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  Signal     : TIC: BG055723.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   5.293   336  341  349 rVB    95917    143478   5.45%   1.243%
  2   5.775   415  423  435 rBV   573611    905088  34.39%   7.840%
  3   7.390   689  698  713 rBV   581737   1007560  38.29%   8.728%
  4   8.242   836  843  850 rBV   112809    190150   7.23%   1.647%
  5   9.418  1035 1043 1050 rBV   339341    598913  22.76%   5.188%
 
  6  11.074  1316 1325 1335 rBV   174284    307016  11.67%   2.660%
  7  13.495  1730 1737 1745 rBV  1052675   1629055  61.91%  14.112%
  8  14.870  1963 1971 1978 rBV   323405    506459  19.25%   4.387%
  9  16.351  2216 2223 2233 rBV   901540   1396526  53.07%  12.098%
 10  16.674  2272 2278 2282 rBV    17335     28719   1.09%   0.249%
 
 11  16.732  2282 2288 2294 rVV3   16313     34846   1.32%   0.302%
 12  17.608  2429 2437 2444 rBV   442122    653610  24.84%   5.662%
 13  18.466  2579 2583 2593 rBV2   44497     77753   2.95%   0.674%
 14  20.011  2842 2846 2853 rVB    20106     33277   1.26%   0.288%
 15  20.193  2871 2877 2883 rBV  1958168   2631483 100.00%  22.796%
 
 16  21.903  3162 3168 3176 rVB   396421    671685  25.52%   5.819%
 17  25.311  3739 3748 3760 rVB2  245459    728234  27.67%   6.308%
 
 
                        Sum of corrected areas:    11543852
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG112122\
  Data File : BG055723.D                                          
  Acq On    : 21 Nov 2022  20:27
  Operator  : CG/JU
  Sample    : N5678‐17
  Misc      :  
  ALS Vial  : 8   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270‐BG111622.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG112122\
  Data File : BG055723.D                                          
  Acq On    : 21 Nov 2022  20:27
  Operator  : CG/JU
  Sample    : N5678‐17
  Misc      :  
  ALS Vial  : 8   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270‐BG111622.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG112122\
  Data File : BG055723.D                                          
  Acq On    : 21 Nov 2022  20:27
  Operator  : CG/JU
  Sample    : N5678‐17
  Misc      :  
  ALS Vial  : 8   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270‐BG111622.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 
  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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