
                                         Evaluate Continuing Calibration Report
 
  Data Path : Z:\HPCHEM1\HPLC_L\Data\HL092916\
  Data File : HL006423.D                                          
  Signal(s) : vwd1A.ch
  Acq On    : 29‐Sep‐2016, 19:03
  Operator  : UM/MA
  Sample    : HSTDCCC005
  Misc      :  
  ALS Vial  : 11   Sample Multiplier: 1
 
  Integration File: AUTOINT1.E
  Quant Time: Oct 04 18:05:58 2016
  Quant Method : Z:\HPCHEM1\HPLC_L\Methods\HL092816NG.M
  Quant Title  :  
  QLast Update : Tue Oct 04 17:42:26 2016
  Response via : Initial Calibration
  Integrator: ChemStation
 
  Volume Inj.  : 50 ul
  Signal Phase : ZORBAX Extend‐C18
  Signal Info  : 4.6 X 100mm 3.5‐Micron 80A
 
 
  Min. RRF     :   0.000  Min. Rel. Area :  50%  Max. R.T. Dev  0.50min
  Max. RRF Dev :  25%     Max. Rel. Area : 150%
 
        Compound                      AvgRF   CCRF       %Dev  Area% Dev(Min)
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  1 S   4‐Nitroaniline                1.873   2.094 E6  ‐11.8   106  ‐0.05 
  2 T   Nitroglycerin                11.448  11.431 E6    0.1   100  ‐0.02 
 
                                   Evaluate Continuing Calibration Report ‐ Not Founds
 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
    (#) = Out of Range               SPCC's out = 0  CCC's out = 0
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