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          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4      7.934  152     6760     0.400 ng/ul    0.00
     4) Naphthalene‐d8             10.737  136    21311     0.400 ng/ul    0.00
     9) Acenaphthene‐d10           14.570  164    12056     0.400 ng/ul    0.00
    13) Phenanthrene‐d10           17.322  188    26162     0.400 ng/ul    0.00
    17) Chrysene‐d12               21.511  240    18317     0.400 ng/ul    0.00
    23) Perylene‐d12               23.943  264    14699     0.400 ng/ul   ‐0.02
 
   System Monitoring Compounds                                        
     3) 1,4‐Dioxane‐d8              3.306   96     3215     0.459 ng/ul   0.00  
     6) 2‐Methylnaphthalene‐d10    12.332  152    11826     0.432 ng/ul   0.00  
    18) Fluoranthene‐d10           19.349  212    25282     0.523 ng/ul   0.00  
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
     2) 1,4‐Dioxane                 3.343   88     3555     0.472 ng/ul     99
     5) Naphthalene                10.787  128    23664     0.433 ng/ul    100
     7) 2‐Methylnaphthalene        12.403  142    14691     0.439 ng/ul    100
     8) 1‐Methylnaphthalene        12.623  142    15664     0.439 ng/ul    100
    10) Acenaphthylene             14.293  152    19672     0.438 ng/ul     99
    11) Acenaphthene               14.635  153    17093     0.452 ng/ul     99
    12) Fluorene                   15.625  166    19045     0.450 ng/ul     99
    14) Pentachlorophenol          16.975  266     1793     0.349 ng/ul     99
    15) Phenanthrene               17.364  178    31619     0.428 ng/ul    100
    16) Anthracene                 17.457  178    25358     0.420 ng/ul    100
    19) Fluoranthene               19.377  202    34783     0.525 ng/ul     98
    20) Pyrene                     19.744  202    35368     0.520 ng/ul     99
    21) Benzo(a)anthracene         21.494  228    24162     0.438 ng/ul     99
    22) Chrysene                   21.546  228    27858     0.463 ng/ul    100
    24) Benzo(b)fluoranthene       23.201  252    26520     0.445 ng/ul    100
    25) Benzo(k)fluoranthene       23.248  252    25360     0.442 ng/ul     99
    26) Benzo(a)pyrene             23.835  252    21055     0.427 ng/ul     97
    27) Indeno(1,2,3‐cd)pyrene     26.477  276    24281     0.427 ng/ul#    98
    28) Dibenzo(a,h)anthracene     26.497  278    18490     0.416 ng/ul     99
    29) Benzo(g,h,i)perylene       27.245  276    22083     0.457 ng/ul     99
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed
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