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          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4      7.980  152     6810     0.400 ng/ul    0.00
     4) Naphthalene‐d8             10.798  136    19510     0.400 ng/ul    0.00
     9) Acenaphthene‐d10           14.617  164    11393     0.400 ng/ul    0.00
    13) Phenanthrene‐d10           17.365  188    23456     0.400 ng/ul    0.00
    17) Chrysene‐d12               21.550  240    16281     0.400 ng/ul    0.00
    23) Perylene‐d12               24.020  264    15780     0.400 ng/ul    0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
     3) 1,4‐Dioxane‐d8              3.335   96     3318     0.433 ng/ul   0.00  
     6) 2‐Methylnaphthalene‐d10    12.381  152    13773     0.459 ng/ul   0.00  
    18) Fluoranthene‐d10           19.392  212    29272     0.472 ng/ul   0.00  
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
     2) 1,4‐Dioxane                 3.373   88     3554     0.436 ng/ul     97
     5) Naphthalene                10.847  128    24810     0.444 ng/ul    100
     7) 2‐Methylnaphthalene        12.453  142    16226     0.456 ng/ul    100
     8) 1‐Methylnaphthalene        12.673  142    15631     0.424 ng/ul     99
    10) Acenaphthylene             14.340  152    24515     0.460 ng/ul    100
    11) Acenaphthene               14.682  153    19416     0.445 ng/ul    100
    12) Fluorene                   15.667  166    22105     0.442 ng/ul     99
    14) Pentachlorophenol          17.018  266     3059     0.364 ng/ul     99
    15) Phenanthrene               17.407  178    34872     0.450 ng/ul    100
    16) Anthracene                 17.504  178    30627     0.445 ng/ul     99
    19) Fluoranthene               19.420  202    38045     0.438 ng/ul     99
    20) Pyrene                     19.782  202    39758     0.440 ng/ul    100
    21) Benzo(a)anthracene         21.536  228    29464     0.439 ng/ul    100
    22) Chrysene                   21.588  228    32049     0.459 ng/ul    100
    24) Benzo(b)fluoranthene       23.260  252    31235     0.464 ng/ul     99
    25) Benzo(k)fluoranthene       23.310  252    31745     0.469 ng/ul    100
    26) Benzo(a)pyrene             23.912  252    26934     0.460 ng/ul     99
    27) Indeno(1,2,3‐cd)pyrene     26.595  276    29925     0.468 ng/ul#    99
    28) Dibenzo(a,h)anthracene     26.615  278    22345     0.462 ng/ul     98
    29) Benzo(g,h,i)perylene       27.400  276    26208     0.461 ng/ul    100
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed
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