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          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4      8.131  152     8086     0.400 ng/ul    0.01
     4) Naphthalene‐d8             10.955  136    20808     0.400 ng/ul    0.01
     9) Acenaphthene‐d10           14.754  164    13185     0.400 ng/ul    0.00
    13) Phenanthrene‐d10           17.498  188    30189     0.400 ng/ul    0.00
    17) Chrysene‐d12               21.671  240    26480     0.400 ng/ul    0.00
    23) Perylene‐d12               24.228  264    28184     0.400 ng/ul    0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
     3) 1,4‐Dioxane‐d8              3.460   96     3791     0.395 ng/ul   0.02  
     6) 2‐Methylnaphthalene‐d10    12.528  152    14144     0.462 ng/ul   0.01  
    18) Fluoranthene‐d10           19.511  212    34807     0.416 ng/ul   0.00  
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
     2) 1,4‐Dioxane                 3.494   88     3892     0.397 ng/ul     99
     5) Naphthalene                11.010  128    23142     0.394 ng/ul    100
     7) 2‐Methylnaphthalene        12.599  142    16849     0.473 ng/ul     99
     8) 1‐Methylnaphthalene        12.819  142    17612     0.472 ng/ul    100
    10) Acenaphthylene             14.481  152    26402     0.357 ng/ul     99
    11) Acenaphthene               14.814  153    19713     0.386 ng/ul     98
    12) Fluorene                   15.795  166    22670     0.392 ng/ul    100
    14) Pentachlorophenol          17.118  266     2762     0.323 ng/ul     99
    15) Phenanthrene               17.540  178    38395     0.387 ng/ul    100
    16) Anthracene                 17.633  178    33579     0.375 ng/ul    100
    19) Fluoranthene               19.543  202    45543     0.414 ng/ul    100
    20) Pyrene                     19.906  202    45605     0.389 ng/ul     99
    21) Benzo(a)anthracene         21.653  228    40931     0.389 ng/ul     99
    22) Chrysene                   21.711  228    42160     0.406 ng/ul     99
    24) Benzo(b)fluoranthene       23.433  252    44966     0.422 ng/ul     99
    25) Benzo(k)fluoranthene       23.489  252    44581     0.424 ng/ul    100
    26) Benzo(a)pyrene             24.114  252    39722     0.413 ng/ul     99
    27) Indeno(1,2,3‐cd)pyrene     26.935  276    51440     0.409 ng/ul#   100
    28) Dibenzo(a,h)anthracene     26.972  278    40688     0.406 ng/ul     98
    29) Benzo(g,h,i)perylene       27.777  276    42961     0.410 ng/ul     98
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed
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