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          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4      7.695  152     9835     0.400 ng/ul    0.00
     4) Naphthalene‐d8             10.484  136    31127     0.400 ng/ul   ‐0.01
     9) Acenaphthene‐d10           14.348  164    17935     0.400 ng/ul    0.00
    13) Phenanthrene‐d10           17.098  188    38449     0.400 ng/ul    0.00
    17) Chrysene‐d12               21.312  240    28918     0.400 ng/ul    0.00
    23) Perylene‐d12               23.615  264    28684     0.400 ng/ul  #‐0.01
 
   System Monitoring Compounds                                        
     3) 1,4‐Dioxane‐d8              3.151   96     4261     0.392 ng/ul   0.00  
     6) 2‐Methylnaphthalene‐d10    12.084  152    19079     0.407 ng/ul  ‐0.01  
    18) Fluoranthene‐d10           19.140  212    42994     0.462 ng/ul   0.00  
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
     2) 1,4‐Dioxane                 3.185   88     4749     0.395 ng/ul     90
     5) Naphthalene                10.534  128    36026     0.413 ng/ul     99
     7) 2‐Methylnaphthalene        12.161  142    23364     0.407 ng/ul    100
     8) 1‐Methylnaphthalene        12.381  142    24008     0.411 ng/ul     99
    10) Acenaphthylene             14.066  152    36002     0.402 ng/ul     99
    11) Acenaphthene               14.408  153    27337     0.415 ng/ul     98
    12) Fluorene                   15.398  166    30175     0.394 ng/ul    100
    14) Pentachlorophenol          16.751  266     3399     0.368 ng/ul     99
    15) Phenanthrene               17.140  178    49486     0.419 ng/ul    100
    16) Anthracene                 17.233  178    42200     0.390 ng/ul    100
    19) Fluoranthene               19.168  202    57642     0.469 ng/ul     99
    20) Pyrene                     19.535  202    61669     0.484 ng/ul     98
    21) Benzo(a)anthracene         21.298  228    44325     0.388 ng/ul     99
    22) Chrysene                   21.350  228    45833     0.410 ng/ul    100
    24) Benzo(b)fluoranthene       22.917  252    43331     0.402 ng/ul     99
    25) Benzo(k)fluoranthene       22.963  252    47530     0.422 ng/ul     96
    26) Benzo(a)pyrene             23.513  252    38723     0.381 ng/ul     98
    27) Indeno(1,2,3‐cd)pyrene     25.977  276    44496     0.395 ng/ul#   100
    28) Dibenzo(a,h)anthracene     26.003  278    32449     0.360 ng/ul     97
    29) Benzo(g,h,i)perylene       26.698  276    39756     0.430 ng/ul     98
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed
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