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  Response via : Initial Calibration
 
          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4      7.553  152     2216     0.400 ng       0.00
     7) Naphthalene‐d8             10.319  136     5643     0.400 ng       0.00
    13) Acenaphthene‐d10           14.190  164     4418     0.400 ng       0.00
    19) Phenanthrene‐d10           16.932  188    11698     0.400 ng     # 0.00
    29) Chrysene‐d12               21.133  240    13061     0.400 ng     # 0.00
    35) Perylene‐d12               23.300  264    14235     0.400 ng       0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
     4) 2‐Fluorophenol              5.184  112     1243     0.221 ng      0.00  
     5) Phenol‐d6                   6.737   99     1182     0.168 ng      0.00  
     8) Nitrobenzene‐d5             8.696   82     1738     0.354 ng      0.00  
    11) 2‐Methylnaphthalene‐d10    11.912  152     3690     0.367 ng      0.00  
    14) 2,4,6‐Tribromophenol       15.691  330     1092     0.343 ng      0.00  
    15) 2‐Fluorobiphenyl           12.811  172     6545     0.365 ng      0.00  
    27) Fluoranthene‐d10           18.973  212    14089     0.393 ng      0.00  
    31) Terphenyl‐d14              19.587  244    12130     0.443 ng      0.00  
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
     2) 1,4‐Dioxane                 3.169   88     1272     0.632 ng   #    93
    34) Bis(2‐ethylhexyl)phtha...  21.071  149     2060     0.086 ng        96
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed
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