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 Response Via : Initial Calibration

 Calibration Files
 0.1 =BN035062.D  0.2 =BN035063.D  0.4 =BN035064.D  0.8 =BN035065.D  1.6 =BN035066.D  3.2 =BN035067.D  5.0 =BN035068.D

       Compound            0.1   0.2   0.4   0.8   1.6   3.2   5.0   Avg      %RSD
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

 1) I   1,4‐Dichlorobenzen... ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 2)     1,4‐Dioxane       0.410 0.382 0.335 0.371 0.367 0.348 0.329 0.363    7.76 
 3)     n‐Nitrosodimet... 0.366 0.328 0.326 0.360 0.347 0.321 0.322 0.339    5.51 
 4) S   2‐Fluorophenol    1.073 1.039 0.949 1.086 1.034 0.966 0.961 1.015    5.54 
 5) S   Phenol‐d6         1.264 1.279 1.159 1.355 1.318 1.255 1.282 1.273    4.79 
 6)     bis(2‐Chloroet... 0.972 0.949 0.893 1.027 0.995 0.925 0.929 0.956    4.77 

 7) I   Naphthalene‐d8        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 8) S   Nitrobenzene‐d5   0.358 0.338 0.320 0.368 0.356 0.344 0.353 0.348    4.53 
 9)     Naphthalene       1.088 1.009 0.977 1.116 1.085 1.010 1.027 1.044    4.96 
10)     Hexachlorobuta... 0.324 0.305 0.293 0.326 0.315 0.289 0.291 0.306    5.12 
11) SURR2‐Methylnaphth... 0.694 0.683 0.664 0.762 0.753 0.703 0.731 0.713    5.13 
12)     2‐Methylnaphth... 0.742 0.748 0.711 0.823 0.815 0.765 0.789 0.770    5.29 

13) I   Acenaphthene‐d10      ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
14) S   2,4,6‐Tribromo... 0.281 0.262 0.240 0.300 0.299 0.308 0.331 0.289   10.57 
15) S   2‐Fluorobiphenyl  1.701 1.576 1.460 1.735 1.687 1.599 1.614 1.624    5.73 
16)     Acenaphthylene    1.715 1.616 1.488 1.822 1.775 1.756 1.795 1.709    6.93 
17)     Acenaphthene      1.129 1.079 1.000 1.202 1.157 1.130 1.146 1.120    5.76 
18)     Fluorene          1.704 1.591 1.463 1.755 1.708 1.656 1.659 1.648    5.86 

19) I   Phenanthrene‐d10      ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
20)     4,6‐Dinitro‐2‐... 0.068 0.067 0.073 0.087 0.088 0.095 0.105 0.083   17.50 
21)     4‐Bromophenyl‐... 0.256 0.240 0.246 0.272 0.267 0.252 0.252 0.255    4.41 
22)     Hexachlorobenzene 0.275 0.259 0.253 0.277 0.273 0.258 0.258 0.264    3.79 
23)     Atrazine          0.227 0.227 0.217 0.244 0.238 0.223 0.225 0.229    3.95 
24)     Pentachlorophenol 0.106 0.101 0.104 0.130 0.130 0.141 0.154 0.124   16.69 
25)     Phenanthrene      1.069 1.013 1.004 1.115 1.096 1.034 1.036 1.053    3.97 
26)     Anthracene        0.917 0.904 0.920 1.024 1.016 0.986 1.001 0.967    5.32 
27) SURRFluoranthene‐d10  1.196 1.178 1.169 1.288 1.284 1.222 1.240 1.225    3.91 
28)     Fluoranthene      1.396 1.376 1.386 1.543 1.527 1.453 1.453 1.448    4.63 

29) I   Chrysene‐d12          ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
30)     Pyrene            1.339 1.290 1.288 1.424 1.367 1.301 1.317 1.332    3.70 
31) S   Terphenyl‐d14     0.838 0.819 0.810 0.894 0.867 0.817 0.831 0.839    3.63 
32)     Benzo(a)anthra... 1.421 1.368 1.328 1.464 1.416 1.355 1.396 1.393    3.31 
33)     Chrysene          1.409 1.366 1.332 1.479 1.420 1.331 1.321 1.380    4.27 
34)     Bis(2‐ethylhex... 0.809 0.753 0.647 0.768 0.702 0.693 0.742 0.731    7.38 

35) I   Perylene‐d12          ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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36)     Indeno(1,2,3‐c... 1.609 1.515 1.522 1.730 1.659 1.550 1.585 1.596    4.88 
37)     Benzo(b)fluora... 1.326 1.272 1.279 1.439 1.418 1.327 1.359 1.346    4.77 
38)     Benzo(k)fluora... 1.342 1.288 1.287 1.418 1.410 1.323 1.358 1.347    3.94 
39) C   Benzo(a)pyrene    1.172 1.134 1.123 1.247 1.240 1.167 1.207 1.184    4.12 
40)     Dibenzo(a,h)an... 1.248 1.195 1.210 1.375 1.322 1.235 1.265 1.264    5.06 
41)     Benzo(g,h,i)pe... 1.380 1.288 1.286 1.452 1.386 1.294 1.328 1.345    4.71 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(#) = Out of Range
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