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          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4      7.607  152     3995     0.400 ng/ul    0.00
     4) Naphthalene‐d8             10.388  136    13936     0.400 ng/ul    0.00
     9) Acenaphthene‐d10           14.245  164     9913     0.400 ng/ul    0.00
    13) Phenanthrene‐d10           16.991  188    22871     0.400 ng/ul    0.00
    17) Chrysene‐d12               21.183  240    24729     0.400 ng/ul    0.00
    23) Perylene‐d12               23.404  264    23999     0.400 ng/ul    0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
     3) 1,4‐Dioxane‐d8              3.071   96     2171     0.582 ng/ul   0.00  
     6) 2‐Methylnaphthalene‐d10    11.983  152    11755     0.485 ng/ul   0.00  
    18) Fluoranthene‐d10           19.023  212    37269     0.509 ng/ul   0.00  
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
     2) 1,4‐Dioxane                 3.105   88     2217     0.534 ng/ul#    83
     5) Naphthalene                10.432  128    20910     0.506 ng/ul    100
     7) 2‐Methylnaphthalene        12.060  142    14935     0.494 ng/ul    100
     8) 1‐Methylnaphthalene        12.280  142    15354     0.504 ng/ul    100
    10) Acenaphthylene             13.963  152    21274     0.497 ng/ul     99
    11) Acenaphthene               14.310  153    18435     0.534 ng/ul     99
    12) Fluorene                   15.300  166    22327     0.524 ng/ul    100
    14) Pentachlorophenol          16.653  266     2681     0.296 ng/ul     99
    15) Phenanthrene               17.029  178    39422     0.521 ng/ul    100
    16) Anthracene                 17.122  178    33729     0.496 ng/ul     99
    19) Fluoranthene               19.055  202    51211     0.521 ng/ul     99
    20) Pyrene                     19.418  202    52719     0.513 ng/ul     99
    21) Benzo(a)anthracene         21.168  228    45130     0.479 ng/ul     99
    22) Chrysene                   21.218  228    53522     0.523 ng/ul    100
    24) Benzo(b)fluoranthene       22.734  252    51820     0.516 ng/ul     99
    25) Benzo(k)fluoranthene       22.778  252    60792     0.531 ng/ul     99
    26) Benzo(a)pyrene             23.307  252    47698     0.501 ng/ul     99
    27) Indeno(1,2,3‐cd)pyrene     25.654  276    62856     0.519 ng/ul#    99
    28) Dibenzo(a,h)anthracene     25.677  278    48015     0.513 ng/ul    100
    29) Benzo(g,h,i)perylene       26.341  276    53230     0.516 ng/ul     99
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed
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