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          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4      7.666  152     5425     0.400 ng/ul    0.00
     4) Naphthalene‐d8             10.460  136    16450     0.400 ng/ul  # 0.00
     9) Acenaphthene‐d10           14.310  164    10290     0.400 ng/ul    0.00
    13) Phenanthrene‐d10           17.067  188    20781     0.400 ng/ul  # 0.00
    17) Chrysene‐d12               21.259  240    22375     0.400 ng/ul  # 0.00
    23) Perylene‐d12               23.535  264    20093     0.400 ng/ul  # 0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
     3) 1,4‐Dioxane‐d8              3.139   96     2235     0.397 ng/ul   0.00  
     6) 2‐Methylnaphthalene‐d10    12.060  152     8030     0.419 ng/ul   0.00  
    18) Fluoranthene‐d10           19.097  212    24476     0.384 ng/ul   0.00  
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
     2) 1,4‐Dioxane                 3.173   88     2646     0.400 ng/ul#    49
     5) Naphthalene                10.509  128    17513     0.388 ng/ul     97
     7) 2‐Methylnaphthalene        12.137  142    10412     0.411 ng/ul    100
     8) 1‐Methylnaphthalene        12.346  142    11670     0.397 ng/ul    100
    10) Acenaphthylene             14.032  152    15991     0.384 ng/ul    100
    11) Acenaphthene               14.374  153    14267     0.385 ng/ul     98
    12) Fluorene                   15.369  166    15754     0.386 ng/ul     99
    14) Pentachlorophenol          16.734  266     1400     0.385 ng/ul     98
    15) Phenanthrene               17.105  178    27061     0.375 ng/ul     99
    16) Anthracene                 17.202  178    21938     0.387 ng/ul     99
    19) Fluoranthene               19.129  202    34452     0.382 ng/ul     96
    20) Pyrene                     19.487  202    37672     0.373 ng/ul     94
    21) Benzo(a)anthracene         21.247  228    26208     0.394 ng/ul     99
    22) Chrysene                   21.297  228    36706     0.384 ng/ul     99
    24) Benzo(b)fluoranthene       22.845  252    31808     0.396 ng/ul     84
    25) Benzo(k)fluoranthene       22.889  252    39183     0.366 ng/ul#    82
    26) Benzo(a)pyrene             23.439  252    29590     0.381 ng/ul#    84
    27) Indeno(1,2,3‐cd)pyrene     25.875  276    33439     0.383 ng/ul#   100
    28) Dibenzo(a,h)anthracene     25.889  278    24642     0.386 ng/ul#    83
    29) Benzo(g,h,i)perylene       26.576  276    27398     0.366 ng/ul#    88
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed
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