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          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4      7.666  152     5812     0.400 ng/ul    0.00
     4) Naphthalene‐d8             10.453  136    17416     0.400 ng/ul  #‐0.01
     9) Acenaphthene‐d10           14.308  164    10965     0.400 ng/ul    0.00
    13) Phenanthrene‐d10           17.057  188    23254     0.400 ng/ul    0.00
    17) Chrysene‐d12               21.257  240    24003     0.400 ng/ul  # 0.00
    23) Perylene‐d12               23.528  264    21464     0.400 ng/ul  # 0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
     3) 1,4‐Dioxane‐d8              3.143   96     4846     0.760 ng/ul   0.00  
     6) 2‐Methylnaphthalene‐d10    12.053  152    18211     0.677 ng/ul  ‐0.01  
    18) Fluoranthene‐d10           19.096  212    53419     0.619 ng/ul   0.00  
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
     2) 1,4‐Dioxane                 3.177   88     5404     0.657 ng/ul#    46
     5) Naphthalene                10.502  128    38597     0.802 ng/ul     96
     7) 2‐Methylnaphthalene        12.125  142    24277     0.704 ng/ul     99
     8) 1‐Methylnaphthalene        12.345  142    26178     0.768 ng/ul    100
    10) Acenaphthylene             14.026  152    35816     0.680 ng/ul     99
    11) Acenaphthene               14.373  153    30864     0.820 ng/ul     98
    12) Fluorene                   15.363  166    35850     0.804 ng/ul    100
    14) Pentachlorophenol          16.732  266     3045     0.598 ng/ul     98
    15) Phenanthrene               17.100  178    60781     0.869 ng/ul     99
    16) Anthracene                 17.192  178    50784     0.722 ng/ul     99
    19) Fluoranthene               19.123  202    76770     0.689 ng/ul     97
    20) Pyrene                     19.486  202    80228     0.705 ng/ul     94
    21) Benzo(a)anthracene         21.243  228    60566     0.678 ng/ul     99
    22) Chrysene                   21.295  228    78995     0.884 ng/ul     99
    24) Benzo(b)fluoranthene       22.844  252    69271     0.790 ng/ul     83
    25) Benzo(k)fluoranthene       22.888  252    85425     0.945 ng/ul#    81
    26) Benzo(a)pyrene             23.435  252    63827     0.872 ng/ul#    79
    27) Indeno(1,2,3‐cd)pyrene     25.860  276    79713     1.289 ng/ul#    91
    28) Dibenzo(a,h)anthracene     25.880  278    59182     1.287 ng/ul#    81
    29) Benzo(g,h,i)perylene       26.568  276    64868     1.147 ng/ul#    87
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed
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