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          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4      7.931  152      398     0.400 ng/ul    0.00
     4) Naphthalene‐d8             10.739  136     1352     0.400 ng/ul  # 0.00
     9) Acenaphthene‐d10           14.563  164      698     0.400 ng/ul    0.00
    13) Phenanthrene‐d10           17.298  188     1301     0.400 ng/ul  # 0.00
    17) Chrysene‐d12               21.470  240     1280     0.400 ng/ul  # 0.00
    23) Perylene‐d12               23.870  264     1255     0.400 ng/ul  # 0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
     3) 1,4‐Dioxane‐d8              3.299   96      105     0.283 ng/ul   0.00  
     6) 2‐Methylnaphthalene‐d10    12.323  152      367     0.156 ng/ul   0.00  
    18) Fluoranthene‐d10           19.318  212      730     0.192 ng/ul   0.00  
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
     2) 1,4‐Dioxane                 3.332   88      105     0.254 ng/ul     90
     5) Naphthalene                10.783  128      763     0.190 ng/ul#    80
     7) 2‐Methylnaphthalene        12.394  142      471     0.160 ng/ul     99
     8) 1‐Methylnaphthalene        12.614  142      487     0.165 ng/ul     98
    10) Acenaphthylene             14.280  152      593     0.197 ng/ul#    80
    11) Acenaphthene               14.623  153      492     0.202 ng/ul     94
    12) Fluorene                   15.608  166      510     0.170 ng/ul#    95
    14) Pentachlorophenol          16.952  266       20     0.039 ng/ul#    85
    15) Phenanthrene               17.340  178      861     0.200 ng/ul#    84
    16) Anthracene                 17.433  178      687     0.178 ng/ul#    81
    19) Fluoranthene               19.351  202      986     0.194 ng/ul#    78
    20) Pyrene                     19.709  202     1038     0.195 ng/ul#    77
    21) Benzo(a)anthracene         21.456  228      856     0.175 ng/ul#    90
    22) Chrysene                   21.508  228      992     0.187 ng/ul#    92
    24) Benzo(b)fluoranthene       23.139  252     1062     0.202 ng/ul#    79
    25) Benzo(k)fluoranthene       23.189  252     1101     0.184 ng/ul#    79
    26) Benzo(a)pyrene             23.768  252      884     0.177 ng/ul#    71
    27) Indeno(1,2,3‐cd)pyrene     26.366  276     1141     0.180 ng/ul#    80
    28) Dibenzo(a,h)anthracene     26.383  278      895     0.183 ng/ul#    65
    29) Benzo(g,h,i)perylene       27.121  276      997     0.185 ng/ul#    70
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed
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