
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN032823\
  Data File : BN024565.D                                          
  Acq On    : 27 Mar 2023  16:16
  Operator  : CG/JU
  Sample    : O2067‐11
  Misc      :  
  ALS Vial  : 6   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: LSCINT.P
  Integrator: RTE
  Smoothing : OFF                            Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 0.1 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Methods\SFAM‐EPA‐BN030323.M
  Title     : SVOA CALIBRATION
 
  Signal     : TIC: BN024565.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   3.381    12   16   28 rVB    65877    102756   1.17%   0.131%
  2   3.822    88   91  106 rBV   174542    340719   3.87%   0.434%
  3   4.046   124  129  135 rVB2   28507     47022   0.53%   0.060%
  4   4.146   141  146  156 rVB    32704     56485   0.64%   0.072%
  5   4.246   159  163  170 rVB4   17396     30168   0.34%   0.038%
 
  6   4.522   206  210  217 rVB7    6032     10587   0.12%   0.013%
  7   5.081   300  305  314 rVB    23360     40271   0.46%   0.051%
  8   6.387   522  527  532 rVB2   15617     25520   0.29%   0.033%
  9   7.163   652  659  669 rVB   271932    446195   5.07%   0.568%
 10   7.334   681  688  699 rVB  1092394   1721062  19.57%   2.192%
 
 11   7.540   715  723  732 rBV  1008912   1627243  18.50%   2.073%
 12   7.628   734  738  741 rVB5    6474      9370   0.11%   0.012%
 13   8.010   794  803  811 rBV  1163851   1852660  21.06%   2.360%
 14   8.716   916  923  936 rBV   782628   1260437  14.33%   1.605%
 15   8.840   939  944  951 rVB2   16881     28624   0.33%   0.036%
 
 16   9.116   986  991  995 rBV    12854     19922   0.23%   0.025%
 17   9.181   995 1002 1013 rVV  1290361   2100415  23.88%   2.675%
 18   9.281  1016 1019 1025 rVB7    5754      9300   0.11%   0.012%
 19   9.587  1068 1071 1076 rVB5    6986     11572   0.13%   0.015%
 20   9.905  1116 1125 1137 rBV  1002965   1635527  18.59%   2.083%
 
 21  10.446  1207 1217 1229 rBV  1400820   2322861  26.41%   2.958%
 22  10.828  1273 1282 1290 rBV  1616504   2687336  30.55%   3.423%
 23  10.963  1296 1305 1317 rBV  1235376   2105189  23.93%   2.681%
 24  11.610  1410 1415 1419 rBV5    9653     17738   0.20%   0.023%
 25  12.410  1546 1551 1558 rVB2   26611     40935   0.47%   0.052%
 
 26  13.493  1728 1735 1740 rVB3   10366     20324   0.23%   0.026%
 27  14.057  1824 1831 1842 rBV  3108986   4171350  47.42%   5.313%
 28  14.345  1873 1880 1890 rBV  3164342   4447485  50.56%   5.664%
 29  14.487  1900 1904 1909 rVB5    8637     14555   0.17%   0.019%
 30  14.651  1925 1932 1941 rBV  2436000   3514405  39.96%   4.476%
 
 31  14.728  1943 1945 1954 rVB9    7244     14847   0.17%   0.019%
 32  14.840  1958 1964 1980 rBV   244344    418941   4.76%   0.534%
 33  15.057  1996 2001 2006 rVB5   13753     26817   0.30%   0.034%
 34  15.457  2066 2069 2076 rVB7    5547     11181   0.13%   0.014%
 35  15.640  2089 2100 2109 rBV  4348455   6069723  69.01%   7.731%
 
 36  15.751  2113 2119 2131 rBV  1629046   2227864  25.33%   2.837%
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                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN032823\
  Data File : BN024565.D                                          
  Acq On    : 27 Mar 2023  16:16
  Operator  : CG/JU
  Sample    : O2067‐11
  Misc      :  
  ALS Vial  : 6   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: LSCINT.P
  Integrator: RTE
  Smoothing : OFF                            Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 0.1 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Methods\SFAM‐EPA‐BN030323.M
  Title     : SVOA CALIBRATION
 
 37  15.875  2137 2140 2145 rVB2   20770     31424   0.36%   0.040%
 38  16.004  2157 2162 2166 rBV    47570     66793   0.76%   0.085%
 39  16.781  2290 2294 2298 rBV7    9678     13595   0.15%   0.017%
 40  17.186  2358 2363 2368 rBV6    7334     16029   0.18%   0.020%
 
 41  17.398  2392 2399 2408 rBV  2972395   4186555  47.60%   5.332%
 42  17.498  2409 2416 2435 rVV  5305317   7652098  87.00%   9.746%
 43  17.769  2459 2462 2467 rVB5    9108     11071   0.13%   0.014%
 44  18.275  2544 2548 2557 rBV   129104    200761   2.28%   0.256%
 45  18.363  2560 2563 2568 rVB2   12651     17966   0.20%   0.023%
 
 46  19.328  2723 2727 2728 rBV    37380     44774   0.51%   0.057%
 47  19.351  2728 2731 2736 rVB2   62838     89221   1.01%   0.114%
 48  19.422  2738 2743 2749 rBV    64726    108914   1.24%   0.139%
 49  19.551  2761 2765 2772 rBV2   79083    116930   1.33%   0.149%
 50  19.786  2799 2805 2814 rBV  6575163   8795843 100.00%  11.203%
 
 51  21.280  3055 3059 3063 rBV3   81959    124631   1.42%   0.159%
 52  21.586  3105 3111 3121 rBV  3303636   4450827  50.60%   5.669%
 53  23.921  3501 3508 3521 rBV2 4609542   8650069  98.34%  11.017%
 54  24.086  3529 3536 3548 rVB2 1975897   4450975  50.60%   5.669%
 
 
                        Sum of corrected areas:    78515882
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN032823\
  Data File : BN024565.D                                          
  Acq On    : 27 Mar 2023  16:16
  Operator  : CG/JU
  Sample    : O2067‐11
  Misc      :  
  ALS Vial  : 6   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Methods\SFAM‐EPA‐BN030323.M
  Quant Title  : SVOA CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN032823\
  Data File : BN024565.D                                          
  Acq On    : 27 Mar 2023  16:16
  Operator  : CG/JU
  Sample    : O2067‐11
  Misc      :  
  ALS Vial  : 6   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Methods\SFAM‐EPA‐BN030323.M
  Quant Title  : SVOA CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN032823\
  Data File : BN024565.D                                          
  Acq On    : 27 Mar 2023  16:16
  Operator  : CG/JU
  Sample    : O2067‐11
  Misc      :  
  ALS Vial  : 6   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Methods\SFAM‐EPA‐BN030323.M
  Quant Title  : SVOA CALIBRATION
 
  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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