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          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4      7.950  152     8192     0.400 ng/ul    0.00
     4) Naphthalene‐d8             10.764  136    24448     0.400 ng/ul    0.00
     9) Acenaphthene‐d10           14.593  164    13666     0.400 ng/ul    0.00
    13) Phenanthrene‐d10           17.342  188    27717     0.400 ng/ul    0.00
    17) Chrysene‐d12               21.532  240    26240     0.400 ng/ul    0.00
    23) Perylene‐d12               23.990  264    22348     0.400 ng/ul    0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
     3) 1,4‐Dioxane‐d8              3.318   96     6938     0.776 ng/ul   0.00  
     6) 2‐Methylnaphthalene‐d10    12.348  152    24097     0.768 ng/ul   0.00  
    18) Fluoranthene‐d10           19.368  212    48736     0.748 ng/ul   0.00  
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
     2) 1,4‐Dioxane                 3.352   88     7635     0.775 ng/ul     97
     5) Naphthalene                10.814  128    47896     0.769 ng/ul     99
     7) 2‐Methylnaphthalene        12.425  142    29916     0.772 ng/ul    100
     8) 1‐Methylnaphthalene        12.640  142    31313     0.762 ng/ul     99
    10) Acenaphthylene             14.316  152    39179     0.764 ng/ul    100
    11) Acenaphthene               14.653  153    33699     0.767 ng/ul     99
    12) Fluorene                   15.639  166    38173     0.776 ng/ul    100
    14) Pentachlorophenol          16.992  266     4324     0.732 ng/ul     99
    15) Phenanthrene               17.380  178    60047     0.769 ng/ul    100
    16) Anthracene                 17.473  178    50941     0.785 ng/ul    100
    19) Fluoranthene               19.396  202    68185     0.755 ng/ul     98
    20) Pyrene                     19.763  202    68427     0.739 ng/ul     98
    21) Benzo(a)anthracene         21.514  228    62796     0.758 ng/ul     99
    22) Chrysene                   21.567  228    67603     0.754 ng/ul    100
    24) Benzo(b)fluoranthene       23.233  252    69831     0.779 ng/ul     96
    25) Benzo(k)fluoranthene       23.285  252    68377     0.782 ng/ul     96
    26) Benzo(a)pyrene             23.879  252    57361     0.771 ng/ul#    94
    27) Indeno(1,2,3‐cd)pyrene     26.544  276    69316     0.790 ng/ul#   100
    28) Dibenzo(a,h)anthracene     26.561  278    54923     0.797 ng/ul     98
    29) Benzo(g,h,i)perylene       27.332  276    58133     0.784 ng/ul     99
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed
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