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          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4      7.818  152     4820     0.400 ng/ul    0.00
     4) Naphthalene‐d8             10.617  136    14799     0.400 ng/ul    0.00
     9) Acenaphthene‐d10           14.460  164     9048     0.400 ng/ul    0.00
    13) Phenanthrene‐d10           17.200  188    18535     0.400 ng/ul    0.00
    17) Chrysene‐d12               21.393  240    14505     0.400 ng/ul    0.00
    23) Perylene‐d12               23.745  264    11101     0.400 ng/ul    0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
     3) 1,4‐Dioxane‐d8              3.173   96     8402    13.330 ng/ul   0.00  
     6) 2‐Methylnaphthalene‐d10    12.212  152    32578     1.518 ng/ul   0.00  
    18) Fluoranthene‐d10           19.230  212    74161     1.502 ng/ul   0.00  
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
     2) 1,4‐Dioxane                 3.207   88     8360     1.308 ng/ul#    73
     5) Naphthalene                10.667  128    61106     1.484 ng/ul     98
     7) 2‐Methylnaphthalene        12.283  142    42665     1.516 ng/ul#   100
     8) 1‐Methylnaphthalene        12.503  142    43052     1.489 ng/ul#   100
    10) Acenaphthylene             14.178  152    51728     1.570 ng/ul     99
    11) Acenaphthene               14.520  153    47826     1.496 ng/ul     99
    12) Fluorene                   15.506  166    55154     1.504 ng/ul     98
    14) Pentachlorophenol          16.862  266     5091     1.328 ng/ul     90
    15) Phenanthrene               17.242  178    88382     1.449 ng/ul     99
    16) Anthracene                 17.335  178    74955     1.538 ng/ul     98
    19) Fluoranthene               19.262  202   100829     1.513 ng/ul     99
    20) Pyrene                     19.625  202   101596     1.437 ng/ul    100
    21) Benzo(a)anthracene         21.378  228    71308     1.508 ng/ul     99
    22) Chrysene                   21.430  228    83237     1.448 ng/ul     99
    24) Benzo(b)fluoranthene       23.029  252    75215     1.511 ng/ul     90
    25) Benzo(k)fluoranthene       23.073  252    84672     1.471 ng/ul     94
    26) Benzo(a)pyrene             23.640  252    64283     1.470 ng/ul#    77
    27) Indeno(1,2,3‐cd)pyrene     26.169  276    73389     1.541 ng/ul#    97
    28) Dibenzo(a,h)anthracene     26.189  278    53974     1.545 ng/ul#    81
    29) Benzo(g,h,i)perylene       26.914  276    66521     1.494 ng/ul     97
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed
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