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          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4      7.704  152     7947     0.400 ng/ul    0.00
     4) Naphthalene‐d8             10.485  136    24801     0.400 ng/ul    0.00
     9) Acenaphthene‐d10           14.339  164    12871     0.400 ng/ul    0.00
    13) Phenanthrene‐d10           17.078  188    27651     0.400 ng/ul    0.00
    17) Chrysene‐d12               21.267  240    25003     0.400 ng/ul    0.00
    23) Perylene‐d12               23.503  264    20695     0.400 ng/ul    0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
     3) 1,4‐Dioxane‐d8              3.206   96    15043     1.392 ng/ul   0.00  
     6) 2‐Methylnaphthalene‐d10    12.074  152    54942     1.253 ng/ul   0.00  
    18) Fluoranthene‐d10           19.109  212   109233     1.207 ng/ul   0.00  
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
     2) 1,4‐Dioxane                 3.240   88    15765     1.432 ng/ul     98
     5) Naphthalene                10.534  128   104572     1.293 ng/ul    100
     7) 2‐Methylnaphthalene        12.151  142    66445     1.265 ng/ul    100
     8) 1‐Methylnaphthalene        12.371  142    69557     1.253 ng/ul    100
    10) Acenaphthylene             14.057  152    96181     1.365 ng/ul     99
    11) Acenaphthene               14.399  153    72132     1.327 ng/ul     99
    12) Fluorene                   15.385  166    82169     1.303 ng/ul     99
    14) Pentachlorophenol          16.723  266     7382     1.262 ng/ul    100
    15) Phenanthrene               17.120  178   131527     1.321 ng/ul    100
    16) Anthracene                 17.213  178   116549     1.374 ng/ul    100
    19) Fluoranthene               19.137  202   150361     1.237 ng/ul     99
    20) Pyrene                     19.499  202   145566     1.221 ng/ul     98
    21) Benzo(a)anthracene         21.249  228   139723     1.341 ng/ul    100
    22) Chrysene                   21.302  228   146856     1.292 ng/ul    100
    24) Benzo(b)fluoranthene       22.828  252   134003     1.337 ng/ul     99
    25) Benzo(k)fluoranthene       22.874  252   142596     1.341 ng/ul     99
    26) Benzo(a)pyrene             23.403  252   114302     1.387 ng/ul     99
    27) Indeno(1,2,3‐cd)pyrene     25.764  276   140336     1.496 ng/ul    100
    28) Dibenzo(a,h)anthracene     25.784  278   113203     1.517 ng/ul     99
    29) Benzo(g,h,i)perylene       26.455  276   114226     1.459 ng/ul     99
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed
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