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          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4      7.620  152     7066     0.400 ng/ul    0.00
     4) Naphthalene‐d8             10.398  136    22920     0.400 ng/ul    0.00
     9) Acenaphthene‐d10           14.262  164    15940     0.400 ng/ul    0.00
    13) Phenanthrene‐d10           17.020  188    36407     0.400 ng/ul    0.00
    17) Chrysene‐d12               21.223  240    30714     0.400 ng/ul    0.00
    23) Perylene‐d12               23.444  264    30489     0.400 ng/ul    0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
     3) 1,4‐Dioxane‐d8              3.152   96     3105     0.395 ng/ul   0.00  
     6) 2‐Methylnaphthalene‐d10    11.993  152    13021     0.379 ng/ul   0.00  
    18) Fluoranthene‐d10           19.059  212    33590     0.363 ng/ul   0.00  
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
     2) 1,4‐Dioxane                 3.186   88     3427     0.383 ng/ul     96
     5) Naphthalene                10.448  128    22289     0.367 ng/ul    100
     7) 2‐Methylnaphthalene        12.070  142    15280     0.380 ng/ul    100
     8) 1‐Methylnaphthalene        12.290  142    15969     0.383 ng/ul    100
    10) Acenaphthylene             13.985  152    23671     0.357 ng/ul    100
    11) Acenaphthene               14.327  153    18697     0.363 ng/ul     99
    12) Fluorene                   15.322  166    21890     0.357 ng/ul     99
    14) Pentachlorophenol          16.687  266     2928     0.355 ng/ul     98
    15) Phenanthrene               17.062  178    36104     0.362 ng/ul    100
    16) Anthracene                 17.160  178    31750     0.357 ng/ul    100
    19) Fluoranthene               19.087  202    42835     0.366 ng/ul     99
    20) Pyrene                     19.454  202    45025     0.368 ng/ul     98
    21) Benzo(a)anthracene         21.209  228    39686     0.358 ng/ul     99
    22) Chrysene                   21.261  228    43131     0.354 ng/ul     99
    24) Benzo(b)fluoranthene       22.775  252    44019     0.332 ng/ul    100
    25) Benzo(k)fluoranthene       22.819  252    42197     0.328 ng/ul    100
    26) Benzo(a)pyrene             23.351  252    32891     0.357 ng/ul     99
    27) Indeno(1,2,3‐cd)pyrene     25.686  276    45049     0.312 ng/ul#    99
    28) Dibenzo(a,h)anthracene     25.700  278    34343     0.320 ng/ul     98
    29) Benzo(g,h,i)perylene       26.371  276    35304     0.307 ng/ul     98
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed
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