
                                       Response Factor Report BNA_N

 Method Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\
 Method File : 8270‐SIM‐BN072521.M                                 
 Title     : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 Last Update  : Mon Jul 26 02:17:00 2021
 Response Via : Initial Calibration

 Calibration Files
 0.1 =BN015690.D  0.2 =BN015691.D  0.4 =BN015692.D  0.8 =BN015693.D  1.6 =BN015694.D  3.2 =BN015695.D  5.0 =BN015696.D

       Compound            0.1   0.2   0.4   0.8   1.6   3.2   5.0   Avg      %RSD
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

 1) I   1,4‐Dichlorobenzen... ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 2)     1,4‐Dioxane       0.120 0.127 0.130 0.138 0.114 0.115 0.108 0.122    8.64 
 3)     n‐Nitrosodimet...       0.278 0.284 0.307 0.328 0.323 0.310 0.305    6.68 
 4) S   2‐Fluorophenol    1.106 1.070 1.033 1.070 1.096 1.047 0.983 1.058    3.95 
 5) S   Phenol‐d6         1.291 1.247 1.237 1.304 1.341 1.283 1.208 1.273    3.54 
 6)     bis(2‐Chloroet... 1.186 1.182 1.144 1.169 1.181 1.099 1.017 1.140    5.44 

 7) I   Naphthalene‐d8        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 8) S   Nitrobenzene‐d5   0.304 0.296 0.265 0.285 0.312 0.323 0.316 0.300    6.63 
 9)     Naphthalene       1.140 1.087 1.040 1.070 1.077 1.038 0.994 1.064    4.31 
10)     Hexachlorobuta... 0.209 0.204 0.195 0.200 0.202 0.198 0.187 0.199    3.42 
11) SURR2‐Methylnaphth... 0.621 0.614 0.598 0.619 0.632 0.613 0.581 0.611    2.73 
12)     2‐Methylnaphth... 0.722 0.714 0.695 0.715 0.719 0.690 0.643 0.700    3.94 

13) I   Acenaphthene‐d10      ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
14) S   2,4,6‐Tribromo... 0.141 0.145 0.151 0.166 0.192 0.206 0.209 0.173   16.75 
15) S   2‐Fluorobiphenyl  1.783 1.746 1.519 1.519 1.538 1.512 1.446 1.580    8.19 
16)     Acenaphthylene    1.555 1.582 1.621 1.765 1.872 1.891 1.819 1.729    8.16 
17)     Acenaphthene      1.174 1.148 1.121 1.148 1.185 1.186 1.120 1.155    2.42 
18)     Fluorene          1.389 1.404 1.381 1.433 1.478 1.441 1.355 1.412    2.96 

19) I   Phenanthrene‐d10      ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
20)     4,6‐Dinitro‐2‐... 0.009 0.008 0.011 0.018 0.032 0.049       0.021   77.01 
21)     4‐Bromophenyl‐... 0.226 0.224 0.220 0.232 0.243 0.244 0.231 0.232    3.89 
22)     Hexachlorobenzene 0.264 0.258 0.249 0.257 0.261 0.253 0.240 0.254    3.21 
23)     Atrazine          0.145 0.149 0.152 0.172 0.198 0.209 0.203 0.175   15.86 
24)     Pentachlorophenol       0.062 0.063 0.078 0.100 0.117 0.123 0.091   29.53 
25)     Phenanthrene      1.219 1.195 1.159 1.191 1.213 1.184 1.107 1.181    3.23 
26)     Anthracene        0.955 0.971 0.975 1.062 1.120 1.126 1.052 1.037    6.90 
27) SURRFluoranthene‐d10  1.075 1.070 1.042 1.109 1.158 1.148 1.075 1.097    3.93 
28)     Fluoranthene      1.294 1.315 1.306 1.368 1.382 1.326 1.215 1.315    4.16 

29) I   Chrysene‐d12          ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
30)     Pyrene            1.379 1.384 1.366 1.418 1.438 1.411 1.366 1.394    1.99 
31) S   Terphenyl‐d14     0.987 1.012 0.909 0.929 0.926 0.909 0.869 0.934    5.24 
32)     Benzo(a)anthra... 1.315 1.304 1.310 1.362 1.432 1.397 1.359 1.354    3.56 
33)     Chrysene          1.418 1.362 1.324 1.388 1.369 1.325 1.265 1.350    3.71 
34)     Bis(2‐ethylhex...       0.530 0.559 0.663 0.790 0.889 0.926 0.726   23.12 

35) I   Perylene‐d12          ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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36)     Indeno(1,2,3‐c... 1.569 1.543 1.505 1.558 1.577 1.528 1.426 1.529    3.39 
37)     Benzo(b)fluora... 1.367 1.369 1.366 1.416 1.460 1.415 1.350 1.392    2.84 
38)     Benzo(k)fluora... 1.484 1.480 1.414 1.474 1.453 1.393 1.270 1.424    5.34 
39) C   Benzo(a)pyrene    1.238 1.217 1.197 1.271 1.312 1.299 1.229 1.252    3.43 
40)     Dibenzo(a,h)an... 1.281 1.264 1.231 1.278 1.288 1.246 1.167 1.251    3.38 
41)     Benzo(g,h,i)pe... 1.289 1.260 1.225 1.292 1.325 1.307 1.242 1.277    2.82 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(#) = Out of Range
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