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          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4      7.805  152     4041     0.400 ng/ul    0.00
     4) Naphthalene‐d8             10.601  136     9616     0.400 ng/ul    0.00
     9) Acenaphthene‐d10           14.455  164     6973     0.400 ng/ul    0.00
    13) Phenanthrene‐d10           17.208  188    13641     0.400 ng/ul    0.00
    17) Chrysene‐d12               21.416  240    11125     0.400 ng/ul    0.00
    23) Perylene‐d12               23.757  264     8855     0.400 ng/ul    0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
     3) 1,4‐Dioxane‐d8              3.211   96     1905     0.368 ng/ul   0.00  
     6) 2‐Methylnaphthalene‐d10    12.201  152     5513     0.391 ng/ul   0.00  
    18) Fluoranthene‐d10           19.248  212    14160     0.412 ng/ul   0.00  
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
     2) 1,4‐Dioxane                 3.245   88     1861     0.349 ng/ul     92
     5) Naphthalene                10.650  128    10273     0.348 ng/ul     99
     7) 2‐Methylnaphthalene        12.278  142     6124     0.342 ng/ul    100
     8) 1‐Methylnaphthalene        12.492  142     6831     0.381 ng/ul    100
    10) Acenaphthylene             14.173  152    11441     0.351 ng/ul     98
    11) Acenaphthene               14.516  153     9512     0.353 ng/ul    100
    12) Fluorene                   15.510  166    10400     0.353 ng/ul    100
    14) Pentachlorophenol          16.875  266      623     0.296 ng/ul     99
    15) Phenanthrene               17.251  178    16985     0.348 ng/ul     99
    16) Anthracene                 17.344  178    13132     0.347 ng/ul     99
    19) Fluoranthene               19.276  202    18010     0.366 ng/ul     97
    20) Pyrene                     19.638  202    18355     0.361 ng/ul     95
    21) Benzo(a)anthracene         21.401  228    12452     0.343 ng/ul     99
    22) Chrysene                   21.451  228    16945     0.354 ng/ul     99
    24) Benzo(b)fluoranthene       23.047  252    15450     0.377 ng/ul     98
    25) Benzo(k)fluoranthene       23.093  252    15186     0.351 ng/ul     99
    26) Benzo(a)pyrene             23.652  252    12774     0.342 ng/ul     98
    27) Indeno(1,2,3‐cd)pyrene     26.179  276    14641     0.328 ng/ul#    98
    28) Dibenzo(a,h)anthracene     26.196  278    11511     0.326 ng/ul     96
    29) Benzo(g,h,i)perylene       26.917  276    13924     0.350 ng/ul     99
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed
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