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          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4      7.797  152     2485     0.400 ng/ul    0.00
     4) Naphthalene‐d8             10.591  136     9358     0.400 ng/ul    0.01
     9) Acenaphthene‐d10           14.438  164     6129     0.400 ng/ul    0.00
    13) Phenanthrene‐d10           17.193  188    10543     0.400 ng/ul    0.00
    17) Chrysene‐d12               21.401  240     6527     0.400 ng/ul    0.00
    23) Perylene‐d12               23.727  264     4393     0.400 ng/ul    0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
     3) 1,4‐Dioxane‐d8              3.194   96     2527     0.795 ng/ul   0.00  
     6) 2‐Methylnaphthalene‐d10    12.197  152     4775     0.348 ng/ul   0.01  
    18) Fluoranthene‐d10           19.231  212     9273     0.460 ng/ul   0.00  
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
     2) 1,4‐Dioxane                 3.228   88     3222     0.984 ng/ul     93
     5) Naphthalene                10.640  128     4162     0.145 ng/ul     95
     7) 2‐Methylnaphthalene        12.268  142     2627     0.151 ng/ul     99
     8) 1‐Methylnaphthalene        12.483  142     3024     0.173 ng/ul     98
    10) Acenaphthylene             14.161  152     3835     0.134 ng/ul     99
    11) Acenaphthene               14.498  153     3263     0.138 ng/ul     99
    12) Fluorene                   15.502  166     3341     0.129 ng/ul     99
    14) Pentachlorophenol          16.876  266      207     0.127 ng/ul     92
    15) Phenanthrene               17.235  178     5254     0.139 ng/ul     98
    16) Anthracene                 17.336  178     3909     0.134 ng/ul     96
    19) Fluoranthene               19.259  202     5678     0.197 ng/ul#    94
    20) Pyrene                     19.626  202     5943     0.199 ng/ul#    94
    21) Benzo(a)anthracene         21.386  228     2921     0.137 ng/ul     97
    22) Chrysene                   21.436  228     4279     0.153 ng/ul     97
    24) Benzo(b)fluoranthene       23.026  252     2899     0.143 ng/ul     77
    25) Benzo(k)fluoranthene       23.072  252     3038     0.142 ng/ul#    84
    26) Benzo(a)pyrene             23.634  252     2806     0.151 ng/ul#    57
    27) Indeno(1,2,3‐cd)pyrene     26.152  276     2897     0.131 ng/ul#    95
    28) Dibenzo(a,h)anthracene     26.169  278     2162     0.124 ng/ul#    79
    29) Benzo(g,h,i)perylene       26.883  276     2820     0.143 ng/ul#    89
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed
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