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          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4      7.715  152     1934     0.40 ng       0.00
     7) Naphthalene‐d8             10.504  136     6984     0.40 ng       0.01
    13) Acenaphthene‐d10           14.357  164     4023     0.40 ng       0.00
    19) Phenanthrene‐d10           17.102  188     8845     0.40 ng       0.00
    29) Chrysene‐d12               21.312  240     9784     0.40 ng     # 0.00
    36) Perylene‐d12               23.566  264    10346     0.40 ng     # 0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
     4) 2‐Fluorophenol              5.315  112   719005   125.87 ng      0.00  
     5) Phenol‐d6                   6.886   99   908730   129.69 ng      0.00  
     8) Nitrobenzene‐d5             8.856   82   691755    98.24 ng      0.00  
    11) 2‐Methylnaphthalene‐d10     0.000  152        0d    0.00 ng            
    14) 2,4,6‐Tribromophenol       15.854  330   359543   175.66 ng      0.00  
    15) 2‐Fluorobiphenyl           12.974  172  1583075    90.98 ng      0.00  
    27) Fluoranthene‐d10            0.000  212        0d    0.00 ng            
    31) Terphenyl‐d14              19.757  244  2052182    91.88 ng      0.01  
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
     3) n‐Nitrosodimethylamine      3.559   42   372209    96.94 ng   #    87
     6) bis(2‐Chloroethyl)ether     7.143   93   200654    32.52 ng        99
     9) Naphthalene                10.554  128  1648900    83.86 ng        97
    10) Hexachlorobutadiene        10.846  225   385927    85.16 ng   #    99
    16) Acenaphthylene             14.078  152  2002722   103.19 ng        99
    17) Acenaphthene               14.420  154  1892400   140.18 ng        95
    18) Fluorene                   15.410  166   794868    47.18 ng        98
    22) Hexachlorobenzene          16.421  284   585597    90.04 ng        97
    25) Phenanthrene               17.151  178  1650755    58.93 ng       100
    28) Fluoranthene               19.176  202  2258938    69.00 ng        98
    32) Benzo(a)anthracene         21.301  228  2139545    64.59 ng       100
    34) Bis(2‐ethylhexyl)phtha...  21.237  149  1633679    95.92 ng        99
    37) Benzo(b)fluoranthene       22.898  252  2862140    74.25 ng        98
    38) Benzo(k)fluoranthene       22.946  252  2772574    69.56 ng        97
    41) Benzo(g,h,i)perylene       26.540  276  3341200    82.75 ng        97
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

8270‐SIM‐BN091720.M Mon Sep 21 00:59:35 2020                                                      1

Instrument :
BNA_N
ClientSampleId :
PT-BN-WP

Instrument :
BNA_N
ClientSampleId :
PT-BN-WP



                                        Quantitation Report    (QT Reviewed)

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN091820\
  Data File : BN011833.D                                          
  Acq On    : 18 Sep 2020  12:34
  Operator  : CG/JU
  Sample    : L3971‐05
  Misc      :  
  ALS Vial  : 6   Sample Multiplier: 1

  Quant Time: Sep 18 13:16:33 2020
  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Methods\8270‐SIM‐BN091720.M
  Quant Title  : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
  QLast Update : Fri Sep 18 10:47:35 2020
  Response via : Initial Calibration

4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00
0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

2200000

2400000

2600000

2800000

3000000

3200000

3400000

3600000

3800000

4000000

4200000

Time-->

Abundance TIC: BN011833.D\data.ms

B
en

zo
(g

,h
,i)

pe
ry

le
ne

P
er

yl
en

e-
d1

2,
I

B
en

zo
(k

)f
lu

or
an

th
en

e
B

en
zo

(b
)f

lu
or

an
th

en
e

C
hr

ys
en

e-
d1

2,
I

B
en

zo
(a

)a
nt

hr
ac

en
e

B
is

(2
-e

th
yl

he
xy

l)p
ht

ha
la

te

T
er

ph
en

yl
-d

14
,S

F
lu

or
an

th
en

e

P
he

na
nt

hr
en

e
P

he
na

nt
hr

en
e-

d1
0,

I

H
ex

ac
hl

or
ob

en
ze

ne

2,
4,

6-
T

rib
ro

m
op

he
no

l,S

F
lu

or
en

e

A
ce

na
ph

th
en

e
A

ce
na

ph
th

en
e-

d1
0,

I
A

ce
na

ph
th

yl
en

e

2-
F

lu
or

ob
ip

he
ny

l,S

H
ex

ac
hl

or
ob

ut
ad

ie
ne

N
ap

ht
ha

le
ne

N
ap

ht
ha

le
ne

-d
8,

I

N
itr

ob
en

ze
ne

-d
5,

S

1,
4-

D
ic

hl
or

ob
en

ze
ne

-d
4,

I

bi
s(

2-
C

hl
or

oe
th

yl
)e

th
er

P
he

no
l-d

6,
S

2-
F

lu
or

op
he

no
l,S

n-
N

itr
os

od
im

et
hy

la
m

in
e

8270‐SIM‐BN091720.M Mon Sep 21 00:59:35 2020                                                      Page: 2

Instrument :
BNA_N
ClientSampleId :
PT-BN-WP


