
                                       Response Factor Report BNA_N

 Method Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Methods\
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 Title     : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
 Last Update  : Thu Oct 24 13:17:02 2024
 Response Via : Initial Calibration

 Calibration Files
 0.1 =BN034684.D  0.2 =BN034685.D  0.4 =BN034686.D  0.8 =BN034687.D  1.6 =BN034688.D  3.2 =BN034689.D  5.0 =BN034690.D

       Compound            0.1   0.2   0.4   0.8   1.6   3.2   5.0   Avg      %RSD
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

 1) I   1,4‐Dichlorobenzen... ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 2)     1,4‐Dioxane       0.621 0.564 0.485 0.545 0.530 0.503 0.479 0.532    9.40 
 3)     n‐Nitrosodimet... 0.775 0.766 0.704 0.842 0.827 0.761 0.749 0.775    6.06 
 4) S   2‐Fluorophenol    1.188 1.202 1.070 1.268 1.253 1.168 1.177 1.189    5.46 
 5) S   Phenol‐d6         1.556 1.554 1.386 1.658 1.657 1.569 1.597 1.568    5.85 
 6)     bis(2‐Chloroet... 1.306 1.281 1.140 1.380 1.346 1.243 1.220 1.274    6.37 

 7) I   Naphthalene‐d8        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 8) S   Nitrobenzene‐d5   0.345 0.323 0.294 0.354 0.349 0.337 0.348 0.336    6.27 
 9)     Naphthalene       1.126 1.100 0.987 1.182 1.157 1.094 1.101 1.107    5.61 
10)     Hexachlorobuta... 0.175 0.169 0.149 0.178 0.170 0.160 0.159 0.166    6.23 
11) SURR2‐Methylnaphth... 0.542 0.534 0.481 0.583 0.586 0.557 0.566 0.550    6.53 
12)     2‐Methylnaphth... 0.675 0.670 0.600 0.729 0.730 0.697 0.705 0.687    6.50 

13) I   Acenaphthene‐d10      ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
14) S   2,4,6‐Tribromo... 0.110 0.118 0.096 0.127 0.133 0.136 0.146 0.124   13.66 
15) S   2‐Fluorobiphenyl  1.661 1.577 1.379 1.703 1.666 1.540 1.601 1.590    6.84 
16)     Acenaphthylene    1.900 1.860 1.581 2.040 2.038 1.964 2.064 1.921    8.76 
17)     Acenaphthene      1.318 1.286 1.122 1.435 1.407 1.329 1.370 1.324    7.79 
18)     Fluorene          1.598 1.609 1.388 1.764 1.750 1.663 1.663 1.634    7.68 

19) I   Phenanthrene‐d10      ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
20)     4,6‐Dinitro‐2‐...       0.048 0.043 0.055 0.059 0.063 0.067 0.056   16.66 
21)     4‐Bromophenyl‐... 0.217 0.211 0.190 0.224 0.221 0.212 0.219 0.213    5.22 
22)     Hexachlorobenzene 0.238 0.234 0.211 0.243 0.238 0.226 0.229 0.231    4.55 
23)     Atrazine          0.151 0.158 0.140 0.183 0.181 0.181 0.179 0.168   10.55 
24)     Pentachlorophenol       0.065 0.064 0.083 0.087 0.092 0.100 0.082   17.73 
25)     Phenanthrene      1.214 1.208 1.065 1.273 1.244 1.191 1.215 1.202    5.49 
26)     Anthracene        1.006 1.043 0.931 1.124 1.127 1.102 1.131 1.067    7.17 
27) SURRFluoranthene‐d10  0.870 0.885 0.784 0.994 0.951 0.913 0.910 0.901    7.35 
28)     Fluoranthene      1.188 1.222 1.092 1.380 1.333 1.290 1.269 1.253    7.66 

29) I   Chrysene‐d12          ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
30)     Pyrene            2.066 2.035 1.880 2.152 2.164 2.039 2.048 2.055    4.57 
31) S   Terphenyl‐d14     0.813 0.797 0.740 0.867 0.865 0.820 0.820 0.817    5.27 
32)     Benzo(a)anthra... 1.502 1.445 1.373 1.640 1.613 1.553 1.570 1.528    6.19 
33)     Chrysene          1.642 1.568 1.442 1.709 1.643 1.533 1.531 1.581    5.68 
34)     Bis(2‐ethylhex... 0.901 0.779 0.722 0.843 0.878 0.915 1.030 0.867   11.48 

35) I   Perylene‐d12          ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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36)     Indeno(1,2,3‐c... 1.562 1.447 1.418 1.596 1.620 1.517 1.624 1.541    5.39 
37)     Benzo(b)fluora... 1.543 1.516 1.481 1.714 1.699 1.614 1.615 1.597    5.57 
38)     Benzo(k)fluora... 1.511 1.491 1.386 1.723 1.712 1.596 1.613 1.576    7.75 
39) C   Benzo(a)pyrene    1.203 1.188 1.157 1.369 1.383 1.323 1.350 1.282    7.45 
40)     Dibenzo(a,h)an... 1.236 1.139 1.113 1.246 1.283 1.201 1.288 1.215    5.58 
41)     Benzo(g,h,i)pe... 1.397 1.287 1.262 1.377 1.387 1.290 1.378 1.340    4.28 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(#) = Out of Range
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