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          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4      7.531  152     5287     0.400 ng/ul    0.00
     4) Naphthalene‐d8             10.299  136    20228     0.400 ng/ul    0.00
     9) Acenaphthene‐d10           14.183  164    12347     0.400 ng/ul    0.00
    13) Phenanthrene‐d10           16.935  188    27626     0.400 ng/ul    0.00
    17) Chrysene‐d12               21.146  240    27184     0.400 ng/ul    0.00
    23) Perylene‐d12               23.350  264    27196     0.400 ng/ul    0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
     3) 1,4‐Dioxane‐d8              3.059   96     2452     0.417 ng/ul   0.00  
     6) 2‐Methylnaphthalene‐d10    11.905  152    12011     0.407 ng/ul   0.00  
    18) Fluoranthene‐d10           18.975  212    30911     0.434 ng/ul   0.00  
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
     2) 1,4‐Dioxane                 3.092   88     2801     0.444 ng/ul#    87
     5) Naphthalene                10.348  128    23312     0.416 ng/ul    100
     7) 2‐Methylnaphthalene        11.982  142    15772     0.407 ng/ul     99
     8) 1‐Methylnaphthalene        12.202  142    16238     0.409 ng/ul    100
    10) Acenaphthylene             13.896  152    20113     0.412 ng/ul    100
    11) Acenaphthene               14.243  153    18252     0.426 ng/ul    100
    12) Fluorene                   15.238  166    21130     0.422 ng/ul     99
    14) Pentachlorophenol          16.593  266     2071     0.333 ng/ul     99
    15) Phenanthrene               16.977  178    37077     0.423 ng/ul     99
    16) Anthracene                 17.070  178    30029     0.413 ng/ul    100
    19) Fluoranthene               19.007  202    42745     0.439 ng/ul     98
    20) Pyrene                     19.370  202    43409     0.435 ng/ul     97
    21) Benzo(a)anthracene         21.132  228    35819     0.402 ng/ul     99
    22) Chrysene                   21.184  228    43981     0.436 ng/ul     99
    24) Benzo(b)fluoranthene       22.692  252    43084     0.425 ng/ul     99
    25) Benzo(k)fluoranthene       22.736  252    50563     0.440 ng/ul     99
    26) Benzo(a)pyrene             23.253  252    37659     0.414 ng/ul    100
    27) Indeno(1,2,3‐cd)pyrene     25.568  276    55788     0.432 ng/ul#    97
    28) Dibenzo(a,h)anthracene     25.588  278    44286     0.434 ng/ul     99
    29) Benzo(g,h,i)perylene       26.239  276    47065     0.431 ng/ul     99
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed
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